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1' Les marchandises sont Tendues prises en nos magasins et voyagent aux 
risques et perils du destinataire. 

L’emballage, Insurance, le port et la dduane sont a la charge du desti- 
nataire. 

2» Avoir soin dans les commandes de designer les appareils demandes en 
reproduisant Ie texte exact du catalogue, avec le numero d’ordre correspondant. 

3° Tous les aPPareils sont garantis conformes a leur description dans le 
present catalogue. Nous nous rdservons le droit de les modifier pour y apporter 
les perfectionnements reconnus utiles. 

4° Pour Ies envois en Province ou k l'£tranger, les Clients qui n’ont pas de 
compte ouvert dans notre maison sont pries de nous couvrir k Pavance du 
montant de leurs commandes en mandats ou valeurs sur Paris. Sinon, nous 
expedions contre remboursement pour eviter tout retard. 


JS'ous tenons gratuitement a la disposition des interesses, auteurs et editeurs, 
les cliches de nos appareils. 


Tous les appareils de notre construction portent une plaque gravee d notre 
nom ou Vune des marques deposees figurees ci-dessous. 
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L" ophtalmologie est une science relativement recente. Son grand essor date de Vinvention 
de Vophtalmoscope, due a. Helmholtz (1851). Jusque-la Descartes, Young, Janin, Sturm 
n'avaient fait qu'entrevoir les phenomenes qui furent demontres dans la seconde moitie du 
XIX K siecle. Les principaux appareils employes en ophtalmologie ne furent imagines sous leur 
forme primitive qua cette epoque. 

Ophtalmoscopes. — Nous citerons ceux de Coccius (1853), Zehender {1855), Javal {1870), 
de Wecker {1873), Landolt ( 1876 ). Le premier modele de Parent fut etabli en 1879 et perfec- 
tionne en 1882 par Vopticien Giroux; il est encore aujourd’hui d’un usage courant. Le grand 
ophtalmoscope et Vophtalmoscope fixe du m&me auteur sortirent des m&mes ateliers en 1889. 

Optometres. — Le premier optometre donnant des indications vraiment independantes 
de la grandeur de Vimage retinienne fut celui de Badal, construit en 1876 par Giroux, qui mit 
egalement au point les deux modeles de Sous ( 1879) et de Parent ( 1881 ), C’est a Giroux encore 
que s’adressa Javal en 1876 pour V etablissement de son grand optometre astigmometre a disques 
rotatifs, encore tres repandu actuellement, et qui servit de module au docteur anglais Couper. 

Ophtalmometres. — L’ophtalmometrie n'est devenue reellement pratique que depuis les 
travaux de Javal et de Schioetz, son adjoint au laboratoire de la Sorbonne. Nous ne citerons 
que pour memoire les modeles successifs etablis par la maison Giroux, le premier datant 
de 1894. 

Optotypes. — C'est en 1862 que fut choisi comme base, Vangle de 1 minute par Giraud 
Teulon et par Snellen, pour Vetablissement de leurs optotypes. Depuis cette epoque , nombreuses 
furent les editions successives parmi lesquelles nous citerons celles de Monoyer ( 1873 ), Parinaud 
(1Giroux 1878), Armaignac (Giroux 1906). 

Mesure du champ yisuel. Perimetres. — Parmi Les modeles les mieux congus, nous 
citerons ceux de Perrin, Badal, Landolt, qui ont ete et sont encore construits par grandes series 
dans les ateliers de la maison Giroux. 

Diploscopes. — Cet appareil, d'invention- recente, eut pour premier modele celui de 
Bemy (1896), toujours tres repandu. Des perfectionnements dans sa construction ont donne 
naissance a ceux que construit actuellement la maison Giroux. 

Les pages qui suivent montrent mieux que tout commentaire que cette maison, qui fut la 
premiere a se consacrer a la construction des appareils d’ophtalmologie, tient par ses efforts 
a se maintenir a la tete de sa specialite. 







INSTRUMENTS D’OPHTALMOLOGIE 
ET DE LARYNGOSCOPIE 

< =S®’ < =§ c> '=§■=> 


EXAMEN A LA LOUPE 

DES PAUPIERES & PARTIES ANTERIEURES DE L’CEIL : 
CORNEE, IRIS, CRISTALLIN 


1. Loupe de i5 dioptries, diametre 33 m / m sans monture.. 1 50 

2. — 8 a 20 — — 38 — — 1 75 

3. — 8 a 1 3 — — 48 — — 2 » 

4. — i5 et 16 — — 48 — — 2 50 



Fig. 1. ' Fig. 2. 


5. Loupe de i5 dioptries, diametre 35 m / m monture buffle, sans queue. 2 » 

6 . — i5 — — 35 — — — avec queue (Fig-. 1 .). 2 25 

7. — 8 a 20 — — 38 — — m£tal. 2 75 

8 . — — — — 38 — — — a queue. 3 25 

9. — — — — 38 — monture cuivre, a vis (Fig. 2 .). 3 75 

10. Loupe de 8 a i3 dioptries, diametre 48 m / m , monture metal.. 3 » 

11. — — — — 48 — — — a queue. 3 50 

12. — — — — 48 — — cuivre, a vis. .. 4 » 

13. — i5 et 16 — — 48 — — metal. 3 50 

14. — — — — 48 — — — a queue. 4 » 

15. — — — — 48 — — cuivre, a vis. 4 50 


— 9 — 
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16. Loupe de 16 dioptries, diametre 38 B /m, modele du Docteur P anas, monture 

cuivre a vis. ^ 31 

17. Loupe de i3 dioptries, diametre 48 m m , modele da Professeur Truc, monture 

cuivre a vis, hauteur 20 m m . ^ 50 



18. Loupe du Docteur Galezowski pour l’examen de Fo?~a serata (Fig. 3 .) ......... 5 » 

19. Biloupe du Docteur Armaignac, a grossissement et eclairage lateral simultanes 

(Fig. 4 .)... 10 » 

20. Loupe de 8 dioptries, plan-convexe, diametre 48 m /' m , a monture dquilibr^e, modele du 

Docteur Polack (Fig. 5.)... 7 50 



21. Loupe de 5 1/2 dioptries, plan-convexe, diametre 63 m / m , & monture equilibree, modele 

du Docteur Fortin (Fig. 6 .).. 12 50 

22. Loupe de 14 dioptries, plan-convexe, diametre 44 m / m , a tige articulee, modele du 

Docteur Bourgeois (Fig. 7 .). 15 » 

— 10 — 
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24. Loupe aplanetique et achromatique du Docteur 

Parent, pour Fexamen direct de la cornee, puis¬ 
sance 40 dioptries, a recouyrement metal (Fig. 9 .). 

25. Loupe double de Koerber, puissances i3 et 20 diop¬ 

tries, diametre 36 m / m (Fig. 10 .). 

26. Loupe stereoscopique de i5 dioptries, demontable, 

en game, modele du Docteur Monnet (Fig. 11 .). . 


25 

9 

15 



27. Loupe de Brecke & tirage, en etui cuir (Fig. 12 .). 15 

28. — — — a colonne et porte-objet. . 30 

29. Loupe binoculaire stereoscopique du Docteur Berger, modele simple (Fig. i3.) . 15 

30 . La meme, avec ruban serre-tete en tissu caoutchoute. 18 

31. La meme, montee a genouillere sur appui-front, ayec ressort metallique (Fig. 14.1. ... 30 

32. La meme que n° 3i, ayec photophore electrique 12 yolts,. 50 














Gixovx 


binoculaire du Docteur ® 

tur el^reenpame-- 

_K an serre-tete en tissu 


Berger 

n alumi 

en tissi 


binoculaire du Docteur 
ture a jour extra-legere e 
n , avec ruban serre-tete 
itchoute. (Fig- &•) • ' 


dEN-CQNSTRUCTEU 


L. GIROUX, 


35 Loupe binoculaiie ie 
glable de Beebe per- 
mettant l’emploi des 
verres de la boite 
d'essai, puissance 7 
dioptries. (Big- l6 -'- 




37 . Loupe binoculaire de Zehexder , avec bandeau frontal en celluloid (Fig". 17. 

38 . La meme, avec photophore electriqne pour 12 volts. 

39 . La meme, avec photophore electriqne pour 12 volts, montee snr pied a hauteur 

variable, avec appui-front et mentonniere (Fig. 18.) 

40. Microscope corneen binoculaire (Fig. 19.). 

Dans cet appareil, la vision binoculaire est obtenue par 
combinaison de deux microscopes redresseurs complets. Les B I 
oculaires redresseurs a prismes de Porro permettent d'adapter I 

l'instrument aux divers 4 cartements des yeux. L'un des objectifs B I |E\ 

peut etre viss6 ou d6viss6 de fagon a obtenir une mise au point fi II I |E \ 

parfaite dans le cas ou les deux yeux sont diffcrents.— Un appa- "gspigfc m n 

reil d 4 clairage fonctionnant a 7 volts ou, sur demande, a 12 volts. gT® 1 

muni d'un svsteme optique r6glable, permet d’arriver a projeter |l Jjj fly- 

sur les parties de la com6e a examiner les rayons 6mis par une 

lampe a incandescence, et a rtgler cet 

6clairage tres commod6ment. g^asr ga g| 

L’ensemble est mont6 sur un tr£- B 

pied massif: le ^ 

double tube avec _ ]Mak% 


zontal, d’ 
vertical, 
d6placer 
mise au 






Avec appareil d’eclairage fixe.....' . 

41 . Le mime, avec appareil d’eclairage mobile le long d’un ai 

d’obtenir l’eclairage lateral.’. 

42 . Appui-tete correspondant, avec plaque de base mobile, en sus 


permettant 
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43. Loupe binoculaire a faible grossissement. 
(Fig. 20 .). 

Cette loupe permet d’observer commo- 
d£ment avec les deux yeux, les details et 
le relief 6tant percus plus aisdment qua 
l’oeil nu. Elle se construit pour des hearts 
pupillaires de 5g, 62, 65 et 68 m / m . Uel ruban 
serre-tete permet de porter la loupe a de- 
meure, on peut encore la fixer sur un pied 
• porte-loupe. 

Eel etui. net. 45 » 



44. La mevne, avec dispositif d’eclairage a 4 volts. 


net. 


72 
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TOPOGRAPHIE GENERALE DE LA CORNEE 
ET MENSURATION DE SES RAYONS DE COURBURE 


45. Ophtalmometre Jayal et Schiotz, modele Giroux WU, eclaire a 1’electricite. Modele 
depose (Fig-. 21 .) 



Ce nouveau modele d’ophtal- 
mometre rfunit tous les perfec- 
tionnements qui ont 6t6 reconnus 
utiles pour son usage. II com¬ 
plete le modele 1897 si appr6ci6 
du Docteur Javal, en ce que nous 
avons apport6 a la partie m6ca- 
nique des changements rendant 
son maniement aussi pratique 
que rapide. 

Le pied est en fonte et la 
forme qui lui a 6t6 donn6e assure 
une grande stability de 1 instru¬ 
ment, ainsi qu’une liaison par- 
taite entre ses divers organes. 

La colonne est fixe. 

La mise au point se fait au 
moyen d’un chariot a cr6maillere 


plac6 au sommet de cette colonne 
et command^ par un bouton. La 
lunette reste toujours horizontale, 
un bouton plac6 a mi-hauteur de la 
colonne actionnant une cr6maillere 
permettant de placer la lunette a la 
hauteur de l'ceil observe. 

Les mires, dont les lignes de foi 
sont dans le plan horizontal de l’axe 
de la lunette, se d^placent simulta- 
nement sur fare au moyen dun 
bouton qui communique avec un 
engrenage double, de telle fa^on 
qu’elles conservent toujours une 
position sym&trique par rapport a 
1’axe de 1’instrument. 


L. GIROUX, OPTICIE N-CONSTR U CTEUR 


L'arc a ete tres renforce daos ce nouveau modele, assuraut ainsi un parallelisme par- 
fait des mires. 

La mentonniere se leve et s'abaisse a volont6, en toumant le bouton place a 1 arriere du 
pied. • . 

Les mires sont eclairfees par transparence a l‘ 41 ectricit£: nous fournissons des mires de 
couleurs monochromatiques sans augmentation. 

L’optique de cet instrument se compose d un prisme birefringent de Wollaston en 
quartz, de deux objectifs achromatiques et d un oculaire special, acbromatique 6galement, 
donnant une image dune grandeur double de celle obtenue jusqu a ce jour. 

Le cadran compprte la graduation adoptee par le Congres international dOphtalmologie 
de Naples en 1909. Deux index facilitent les lectures, l’un 6taut a utiliser pour les observa¬ 
tions faites sur l’oeil gauche, l’autre pour celles faites sur l’oeil droit. Nous pouvons foumir 
sur demande la graduation du Docteur Javal. - 

Les lampes sont foumies avec l’instrument. 

En nous passant commande, indiquer le voltage du courant de la ville. 

Pour les Docteurs n’ayant pas a leur disposition le courant de la ville, nous fournissons 
des lampes spdciales a bas voltage qui peuvent fonctionner sur piles ou accumulateurs. 

Notice sur le fonctionnement de l’ophtalmometre sur demande. 

Prix de rOphtalmometre Javal et Schiotz eclaire k l’electricite. 

_ _ — — avec eclairage au guz par incandescence . . . 



46. Lampes de rechange a filament de 
carbone.la piece. 

47 . Lampe de rechange a filament metal- 
lique.la piece. 

48. Tableaux du Docteur Morax contenant 

le mode d’emploi de 1’ophtalmometre, 
avec indications sur la notation des 
verres cylindriques. 

49. Table speciale, mouvement 61evatoire, 

montee sur pied fonte avec roulettes, 
grande stability, tablette acajou ou 
noyer cire. (Fig. 22 .). 

50. Tabouret a hauteur variable en fer verni. 


425 » 

450 » 

1 50 

3 50 

5 » 

85 » 

35 » 


— 16 — 
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51. Keratoscope du Docteur Chatjvel 'Fig- 23- - 

52. Keratoscope du Docteur Placujo (Fig. 24- . 

53 Keratoscope da Docteur Bourdeacx 

54 Keratoscope earegistreur de W«cm et Masses.* ( - 

volume reduit qui le read portattf, permet de mesurer 
1 'evaluer en dioptries. 


Cet apparei L sous un 
lastigmatisme et de 


80 » 



Fig. 24. 


55. 


Keratometre du Professeur Wessely, pour 
corn6e et de la distance entre le sommet 
lunettes. (Fig. .. 


la determination du diamttre de la 
de la cornde etle sommet dun verre de 

.... ne t- 

net. 


Le meme, en boite .. 

56 Traite d’Ophtalmometrie du Docteur Javal . 


33 » 
43 » 
20 » 



Fig. 26 . 
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Pa&!L 

Fig. 28. 


Pupillometres 

57. Pupillometre ayec couvercle con- 

tenant un miroir. (Fig - . 27 .). . 8 » 

58. Pupillometre de Robert Houdin. 18 » 

59. Pupillometre de Schweigger . . 8 » 

60. Corescope du Docteur Surel. 

(Fig. 28 .). . .. 5 » 

Mensuration des rayons de courbure 
des deux surfaces du cristallin 

61 . Ophtalmophakometre du Docteur Tscherning. 1.200 » 



Fig. 27. 


Examen des phenomenes entoptiques 

62. Entoptoscope du Docteur Tscherning 


Mensuration subjective de Pastigmie cristallinienne 

63. Cuves pour mettre l’oeil sous l’eau (Experiences du Docteur T. Jung). 5 


% 


— 18 — 










N DU FOND DE UCEIL 
REFRINGENTS : OPHTA 


Ophtalmoscopes simples 

64. Miroir concaTe on plan pour skiascopie, diametre 44 - r 

(Fig-. 29 .) .... ; 

65. Le meme, diametre 5o m / m 

66 “ — 60 m / m 

67. Le meme, avec manche metallique pliant (Fig-. 3o. 


mche ivoire demontable. 


diametre 


Miroir plan pour skiasco- 
pie, diametre 44 m / m , avec 
couvercle formant pupil- 
lometre. (Fig. 3i.). 

Le meme, a\ec miroir concave 


Ophtalmoscope du Doc- 
teur Chibret, compose 
i’un ruban metrique auto- 


d’un miroir plan pour skiaseopie, diametre 
matique. (Fig-. 3a.) 


ggg. 















GIROUX PARIS 


L. GIROUX, OPTICIEN-CONSTRUCTEUR 


73. Ophtalmoscope du Docteur .Landre, 

simple, diametre 40 m / m , loupe buffle, 
en gaine. 

74. Ophtalmoscope du Docteur Landre, mo- 

dele complet, loupe buffle, deux verres 
correcteurs, en gaine. (Fig. 33.). . . . 


Ophtalmoscope du Doc¬ 
teur Follin, diametre 
44 m / m , modele com¬ 
plet, avec quatre ver¬ 
res correcteurs mon- 
tes sur disque, loupe 
buffle i5 dioptries, en 
gaine. (Fig. 35.). 

Prix. . . 12 > 


77. Ophtalmoscope du Doc¬ 
teur Liebreich, dia¬ 
metre 40 m / m , manche 
ivoire,avec cinq verres 
correcteurs +3, + 1 , —2 
et deux loupes i5 et 
12 dioptries, en gaine. 
(Fig. 36.). . . 13 » 


Ophtalmoscope du Docteur Galezowski, diametre 40 ra / m , manche pliant, avec deux 
verres correcteurs—3,5o,+i,5o, loupe buffle i5 dioptries, en gaine. (Fig. 37 .) . . . 

Le mime, avec compte-gouttes. 


Ophtalmoscope du Docteur Antonelli, deux miroirs 33 m /' m , manche pliant, avec deu: 
lentilles correctrices et deux loupes, en etui. 


81. Ophtalmoscope du Docteur Pley, miroir cona 


82. Ophtalmoscope du Docteur Panas, a deux miroirs plan et concave, loupe buffle, 


83. Ophtalmoscope pliant du Docteur Gallemaertz, a deux miroirs plan et concav 
loupe, en gaine.. 
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Ophtalmoscope du Docteur Essad, 
dessus, manche pliant. (Fig-. 38.) 

Ophtalmoscope du Docteur Morax, di 
et concave perces, diametre 44 m / 


meme 






89. Ophtalmoscope du Docteur 
Badal, & deux roues, don- 
nant la serie +o, 2 o d +ig 
dioptries, avec deux mi- 
roirs plan et concave, une 


loupe, en game. (Fig. 42 .) 

90. Ophtalmoscope du Docteui 
Loring, donnant la s6ri< 


GIROUX, Opticien-Constructeur 

Ophtalmoscopes a refraction 


87. Ophtalmoscope du Docteur Bater, modele pliant, un miroir concave, une mop. 

six verres correcteurs, monture metallique et couvercle. (Fig. 40 .). 

88 . Ophtalmoscope du Docteur Badal, a une roue, donnant la serie ±1 h ± 6, avec loupe, 

en game. (Fig. 41.). 










conv£X£ 




i9 ,ruedel; 0° £oN ’- PA R '- 

««-r=s£ 

loupe, en game. (Fig- 4+O.^V d - optom etre de poche. 

„ .^sssss-—_ 


j F\r»r+Plir DE VvECKEK, 

93 °rr::r—: un ■ 

variable, en gaine. •••••’'' 

94 ^ Ophtalmoscope du Docteur ^ ^ de 

95. Ophtalmoscope diop tri e s, avec trois miroirs 

. — de + * dioptrics, eo 

boite gainerie. (Fig- $■) ■ - Hndr i q ues 

mine, avec combinaison * . J .. .. . 
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98. Dispositif permettant de transformer instantanement l’ophtal- 
moscope du Docteur Parent en ophtalmoscope electrique, 
avec miroir concave pour l'image droite et l’image ren- 
versee, lampe 4 volts autocollimatrice mobile permettant 
de faire varier la convergence du faisceau lumineux, avec 
fil conducteur, en gaine. 




99 . Ophtalmoscope Parent, modele 
du Yal-de-Grace, manche 
pliant, en gaine. (Fig. 48 .). 

100. Ophtalmoscope du Docteur 

Trousseau. . . . 

101. Ophtalmoscope du Docteur Che- 

vallereau, donnant la s^rie 
+o,5 d +19 dioptries, trois 
miroirs perc^s dont un in¬ 
cline, loupe i5 dioptries, en 
gaine. (Fig. 49 .). 


102. Ophtalmos¬ 
cope du Docteur 
Valude. 


103. Ophtalmoscope du Docteur Kaet, donnant la serie de —o, 5 o a —19 et de -)-i h. —{-19 diop¬ 
tries, avec trois miroirs dont un incline, une loupe, en gaine. (Fig. 5 o.) 









GIROUX 


104. Ophtalmoscope du Docteur Galezowski, compose ■ 
rangees de verres, de trois miroirs dont l’un 
naison variable, une loupe pour l’examen de 
i5 dioptries, en gaine. (Fig. 5i.). 


105. Ophtalmoscope du 

Docteur Scrini donnant 
la serie de —i a —20 et 
de +i a + 28 , avec trois 
miroirs dont un incline, 
manche muni d’une se¬ 
rie d’index de couleurs 
de x, 3 et 5 m / m pour la 
recherche du scotome. 














i.ROUX PARIS 


Opticien-Constructeur 


L. GIROUX 


Ophtalmoscope du Docteur Plet, a disque basculant donnant la serie des verr< 
a —io et de -j-i a +20, avec deux miroirs plan et concave, diametre 44 
miroir concave incline de 18 m / m , une loupe plan-convexe de 14 D. & queue, e 
_■ (Fig. 53 .) . . 


meme, avec mi- 


Dispositif permettant de transformer instantanement l’ophtal- 
moscope du Docteur Pley en ophtalmoscope electrique, avec 
miroir concave pour l’image droite et l’image renversee, 
lampe 4 volts autocollimatrice mobile permettant de faire 
varier la convergence du faisceau lumineux, avec fil conduc- 

teur, en gaine. (Fig. 54.). 30 s 

Ophtalmoscope du Docteur Sulzer donnant la s6rie -^.50 & +23 
et — o. 5 o a —24 D., miroir 3 o m / m plan et miroir concave rec- 
tangulaire inclinable, loupe, en gaine. 65 » 


10. Ophtalmoscope 

da Docteur Terrien, 
donnant la serie de 
1 & —28 et de +1 & 
+18, avec quatre mi¬ 
roirs a bascule plans 
et concaves, deux 
loupes de 12 et i5D., 
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disques out. en outre, chacun nn verre spMrique (Tun +10* et lautre — io‘) marqu6 en chiffre romain (X), qui 
pent s'ajouter a la s£rie des sph^riques et former des combinaisons jusqu a -7-18 et 3 o D. 

B est nn bouton rotatif qui oriente les cylindres a volont6 suivant les 36 o° de la circonference. 

X, tige dacier faisant ressort, munie de trois dents d', d", d'", sert a fixer les disques Cy + et Cy— dans une 
position d^terminte et a taire passer successivement les cylindres suivant une progression croissante. 

JV" indique le verre qui passe en Z. 

M est le tableau des dioptries {D}, avec le foyer (F) en millimetres et le num6ro correspondent en pouces (P). 
Les miroirs 6tant mobiles, l'instrument peut servir d'optometre astigmometre. 

Prix de 1’appareil, en gaine. 250 * 

Miroirs non monies pour ophtalmoscopes 


113. Diametre 3o a 40 m / m , foyer 25 c / m ou plan. .. 250 

114. — 40 a 5o m / m , — — . 3 » 

115. — 5o a 60 m / m , — — . 3 50 

116. — 16 ou 18 m / m , foyer 8 c / m ou plan. 2 50 

117. Les memes, avec ouverture centrale perforee, en plus. .. 1 » 


Fonds pour miroirs mobiles d’ophtalmoscopes 


118. Fonds simples 3o a 40 m / m , sans miroir 

119. — —■ 40 a 5o m / m , — — 



Fig. 58. 


Ophtalmoscopes binoculaires 

122. Ophtalmoscope binoculaire du 

Docteur Giraud-Teulox, avec verres 
correcteurs, en gaine. (Fig. 58 .) ... 50 » 

123. Le mime, a ecart reglable suivant 

l’ecart pupillaire de l’observateur . . 80 » 

Ophtalmoscopes fixes 

124. Ophtalmoscope fixe du Docteur 


Liebreich .. . 80 » 

125. Ophtalmoscope fixe du Docteur 

boLLix. (Fig. 69 .). 150 » 


1 > 

. 1 50 

120. Fonds avec bague 3o a 40 m / m , 

sans miroir. .. 1 50 

121 . Fonds inclines 16 ou 18 m / m , sans 

miroir. 2 » 
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. 600 » 

06 est 1'objectif, Oc 
l'oculaire, OE l'oeille- 
ton, avec one lainure 
pour placer le cylindre 
correcteur de l'astigma- 
tisme de 1’observateur. 

En As se trouvent 
deux disques munis 
d une sSrie complete de 
verres cylindriques con¬ 
caves. M, petite mani- 
velle, sert a les orienter 
a volonte de o a i8o°. 
(Voir fig. 2 et 3 .) La 
fig. 4 est la vue de cote 
des parties correspon- 
dantes de l’appareil. La 
partie gauche de la 
grande figure represente 
la lampe placde dans un 
manchon : L, lentille 
convexe bleutee, mobile, 
permet de varier les 
conditions de l’edai- 
rage ; le bouton B fait, 
par l’intermediaire 
d’une cr6maillere, va¬ 
rier la hauteur de l’ins- 
trument. Si, apres avoir 
enlev6 le bras articule 
qui supporte la lampe et 
le miroir pivotant qui 
est devant les disques 
a, cylindres, on place 
une photographic d’op- 
totypes en Ph, 1’instru- 
ment devient un excel¬ 
lent optometre astig- 
momfetre. 

II permet done de me- 
surer objectivement et 
subjectivement la refrac¬ 
tion spherique et l’as- 
tigmie de 1’oeil observe. 


127. Ophtalmoscope de Thorner, grand modele fixe donnant du fond de l’oeil une image 
fortement agrandie absolument exempte de tout reflet, muni d’un jeu d’oculaires 
pour mesure de la refraction, avec echelle eclairee pour la determination exacte de 
la refraction. 

Avec lampe a petrole. 


net. 


575 
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s meme, avec eclairage electriqi 

no volts (Fig-. 61 .). i 

3 meme, ayec eclairage 61ectriqi 
220 yolts. 5 


130. Ophtalmoscope de Thorner, It 
meme que ci-dessus, sans acces- 
soires pour la mesure de la refrac- 


Avec lampe a petrole. net. 

Le meme, avec eclairag-e electrique a 

no yolts.net. 

Le meme, ayec eclairage electrique k 

220 VOltS. ne t 


NOTA. — A 7 
sur demande, fov 
pareils avec dispc 
photographic st 
du fond de I’ceil, n 
tifs Zeiss. 


5 Gra nd Ophtalmoscope de Gullstrand. 
Cet appareil permet d’examiner le fond 
de 1 ceil, soit monoculairement avec 
des grossissemeuts de 5, 9 , 14 , 29 ou 
40 diametres, soit binoculairement 
avec un grossissement de 20 diametres, 
sans etre gene par aucun reflet. L’exa- 
men binoculaire necessite la dilatation 
de la pupille, ce qui n’est point neces- 
saire pour l’examen monoculaire. L’e- 
clairage du fond de l’oeil est obtenu 
par lampe Nernst fonctionnant sur le 
courant de la ville. (Fig. 62 .) 

. net. 1 
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Ophtal: 


; nps 4 volts autocollij 
c e du faisceau Iumineux, are 
ophtalmoscope du Docteur P 
t 6n ° phtaImos cope electriqi 
toscopedu Docteur PtEY. ^ 

Nous pouvons de meme fo 
® adaptant sur tQ us les ophtal 
de miroirs complement m< 
ceux des Docteurs Badal, L 
Kalt, etc., sans avoir la moinc 
a taire subir a Pophtalm^™ 


ourmr ce modele 
Imoscopes munis 
lobiles, tels que 
andolt, Paxas, 
idre modification 
ope. Le prfx de 
iques est unifor- 


wptitaimoscope electri, 

Docteur Armaignac. ( 

Cet instrument peut re 
talmoscopes a <§clairag e 
pour la skiascopie que po 
droite ou a 1’image renv 
de la refraction. Muni de 
changeables, un plan et u 
plan peut, a lui seul, foui 
vergents, parallels ou di 
mobile de la lampeeiectr 

ment. Celle-ci, en effet, se p 
ictnce qui rtunit ses rayons s 
° u au dela de ce fover T o 


le manch< 
foyer de Is 
teur ou b 
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Fig. 66. 


lampe est graduel et s ex 4 cute au moyen d’un 
bouton plac6 a portae du pouce, un ressort 
a cliquet lateral fixant automatiquement la 
lampe au point voulu. 

Deux disques munis de verres convexes et 
concaves disposes comme dans les ophthal¬ 
moscopes a refraction ordinaires, permettent 
d’obtenir d’une fagon tres simple tous les 
num£ros de 0.25 jusque 19 dioptries. 

Un bouton interrupteur de courant place 
sur le manche a portee de 1’index permet 
d allumer ou d’eteindre la lampe a volonte. 

L’ophtalmoscope est entierement demon¬ 
table a la main, ce qui permet un nettoyage 
facile des verres, du miroir ou de la lentille 
collectrice. 

La regularite de retirement et sa puis¬ 
sance sont telles que cet ophtalmoscope per¬ 
met 1 examen mtoe a Pimage renversee dans 
une piece edairee, et supprime ainsi la n6- 
cessite de la chambre noire. 

L’appareil complet, avec cordons conduc- 
teurs, lampe 4 volts, loupe i5 dioptries, 
en gaine. 

141 Lampe de rechange. 


142. Ophtalmoscope monoculaire electrique a main, 

du Professeur Gullstrand. (Fig. 67.) Cet 
ophtalmoscope permet 1’examen du fond 
de l’oeil sans reflet ni voile. L’eclairage est 
obtenu par une petite lampe a incan¬ 
descence. Une lentille ophtalmoscopique 
asphenque placee devant l’oeil observe 
onne des images aplanetiques. Un disque 
tournant portant une serie de verres con¬ 
vexes permet de varier le grossissement 
Lappareil est muni d’un support dans le- 
quel peut etre place le verre correcteur de 
1 oeil observateur. net 225 

143. Ophtalmoscope binoculaire electrique du Uoc- 
teur Giraud-Teulok a ecart reglable, meme 
modele que le no I23 , avec adjonction d’un 
dispositif d’eclairage 4 volts a - * 

en gaine interrupteur 




cordons conducteurs, 


110 
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144. Ophtalmoscope electrique da Docteur Baum, modile Giroux, brevete S. G. D. 
(Fig-. 68.). 


Cet ophtalmoscope. grace a la disposition speciale de son systeme 
d 6clairage, permet d examiner le fond de l’oeil sans etre gene par 
aucun reflet, une moitie seulement de la pnpille recevant les ra vons 
lnmineux, 1 antre moiti£, par laquelle se fait 1'examen, restant dans 
1 obscurity. Un volet mobile permet de rfgler a volonte l'intensite de 
Tedairage. 

Ponr Fexamen a llmage droite, 1 'appareil, muni des disques porte- 
verres, est approchd de Fceil dn sujet autant qu’il est possible. Pour 
1 ‘examen a Fimage renvers£e, les disques porte-verres sont enlev^s: le 
porte-lampe, ainsi d£gag£, est approche de l’oeil, de meme que dans 
le cas pr6c6dent, et Fobservateur s’£loigtte a distance convenable en 
faisant usage de la loupe i 3 dioptries qui accompagne l’instrument. 

Les verres pour la mesure de la refraction permettent d’obtenir 
toutes les combinaisons de -]-i a +20 et de —i a — 3 o dioptries. 

L’appareil complet, avec cordons conducteurs, lampe 4 volts speciale, 
loupe i 3 dioptries, en g-aine. 74 » 

145. Lampe de rechang-e. 5 » 



NOT A. — Les piles a utiliser avec les ophtalmoscopes electriques sont indiquees 
loin aux numeros 237 et suivants. 
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indescent 


160. Ecran metallique verni noir, a hauteur fixe 

161. Le meme, a hauteur reglable. (Fig. 71.) . . . 


Ecrans et manchons 


L. GIROUX, Opticien-Constructeur 


APPAREILS D’ECLAIRAGE 


Lampes a ga z, a. petrole et a alcool 

146 . Lampe a tringle a hauteur variable, avec reflecteur parabo 

lique, fonctionnant au petrole. (Fig. 69.). 

147 . La mime, fonctionnant a l’alcool, avec manchon incandescent. 

148 . La meme, fonctionnant au gaz, avec manchon incandescent. 

149 . Les mimes lampes qne ci-dessus, avec abat-jour en verre 

teinte a support nickele mobile (Fig. 70.), en plus. . . 

150 . Reflecteur parabolique seul. . 

151 . Manchon & incandescence de rechange . 


152 . Lampe a petrole a hauteur variable, avec projecteur articule. 


mime, k l’alcool, avec manchon i 


155. Appareil projecteur seul.... 

156. Lampe a l’incandescence par L 


)is bras articules, se 


157 . Phare articule muni d’un reflecteur et d’une lentille forte- 
ment convergente, avec support ajustable sur toutes 
les lampes & gaz et k petrole, 'pouvant prendre toutes 

les positions ..• 

-- 158. Plaque tonrnante a carre lami- 

neux, modele du Docteur An- 
tonelli, pouvant s’adapter au 
phare ci-dessus n° i 5 ~].... 
159. Miroir reflecteur et lentille mon- 
tes sur bras articule a trois 
branches se fixant sur la tige 
des lampes .. 

















167. Lampe avec miroir concave nickele de 14 c /m environ, manche bois 

conducteur, pour raccordement direct aux stations centrales . 

168 . La meme, avec grand reflecteurparabolique en maillechort de 17 c / m de diar 


r erni, cordon 


Lampes electriques a pied 
pour raccordement direct aux stations centrales 


162. Manchon a onverture ovale 3,5X2 c / m 

163 — — — 5,5x3,5 V«r ...... 

164. Manchon a onverture circulaire munie d une Ientille. 

165. Manchon de Thokevgtox, en amiante, avec ouver- 

ture circulaire reglable au moyen d un diaphragrne 
a iris et indicateur du diametre de rouverture. 
(Fig. 72.) ... -. 

166. Manchon en amiante, a monthre metallique, a bra¬ 

celet mobile perce d’ouvertures de diametres varies 
et d’une fente. (Fig. j 3 .) . 


169. Lampe a articulation automatique dans tons les sens, 

pouvant servir de lampe de bureau, en metal nickele, avec 
douille a cle, cordons conduc¬ 
teur s; (Fig. 75). 30 » 

170. La mime, avec etau permet- 

tant de la fixer sur le bord 
d’une table. (Fig. 76.) . 28 » 


6 50 
6 50 
18 > 


Lampes electriques a main 
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ineianique nickelee 4 tiqe flexible dans toute 
JU “ ^ed “ fonts, reflecteur, cordons 

oondnctenrs. Le pied est muni dun anneau per- 
^ ... _ me ttant d'accrocher la lampe an mar. fFig-. 77 ) 

ampe pour chambre noire, tige nickelee, reglage auto¬ 
sens, ecran c T lSdri qU6 “ haUtaIr ’ artic " lati °n dans tons Ies 
don con*,V ,Ue ’ amPOUle d,SpoIie Wair “‘ on bout, cor- 

^ »c;“s, e rrr ur - ^ 78 ' , • M ° diu 

' ragme 4 “~se ta er 

Lampe a hauteur r 
un Pied special < 
reg-ulateur de Pi 
clairement 

Lampe a hauteur reg 

dun manchon avec dia- 
phragme permettant de varier 

la surfa ce eclairante. (Fig-. 7Q ) 

176. Lampe intensive d operation, p OU - 
vant etre montee sur pied ou 

suspendueau plafond, donnant 
un eclairag-e homogene sur un 
champ limite. (Fig-. 80 ) 


munie 


ranche directe- 
espece de cou- 
dson variable, 
neoptiquedon- 

nant une lu- 
uiiere intense 
et reg-uliex-e. 
Un miroir in¬ 
clinable per- 
met de donner 


rections. La reunion de deux ou 


trois de ces appare 


toutes les di- 
5 P eri net d’-obtenir sur le 


- 36 — 






champ operatoire Tine bonne 
lumiere sans qne 1'interposi- 
tion dn corps on d un instru¬ 
ment produise une ombre ge- 
nante. 

Monte sur pied de faible hauteur 
pour etre pose sur une table 
(Figr-8i.). 


180 . Lampe electrique, a pied pour poser sur une 
table, avec lentille condensatrice de 70 m / m 
de diametre, lampe N ernst, miroir reflecteur 
mobile, le tout orientable dans toutes les 
directions. (Fig-. 82.). 


181 . La mime, sans reflecteur 


les, avec support pour poser a terre, en 


imes, avec applique murale mobile en tous 


Lampes electriques sur appliques murales 
pour raccordement direct aux stations centrales 

184 . Lampe nickelee a support a trois bras, a articulation automa- 
tique dans tous les sens, donnant une extension de 1 m., 
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185. La meme, a deux bras, extension cP^o. (Fig-. 84.) 

186. La meme, aim bras, extension o^. (Fig. 85 .) . 



Lpe prise de courant, nickelee, 
articulation automatique dans 
tons les sens, extension i 3 c / m - 

(Figr- 864. 15 > 


188. Lampe suspension a contre- 
poids, a articulation au¬ 
tomatique, avec abat- 
jour reflecteur nickele, 
douille a 


clef, cordons 

conducteurs. (Fig. 87.).. 

189. Ampoule a filament metallique specialement construite pour eclai- 

rer en bout, convenant particulierement aux lampes 169, 170 
et 184 & 188 ci-dessus. Claire.. 

190. La meme, d^polie. 5 » 

191. Lampe Siegrist . 55 » 


Photophores, lampes frontales, 
reflecteurs frontaux 


Photophore electrique a main, monte a genouillere. 
sur manche, avec lentille mobile, cordons con¬ 
ducteurs et lampe filament metallique 4 a 

12 volts. Module Giroux. (Fig. 88.). 

Lentille supplementaire se montant sur le 

photophore et donnant un eclairage ;T~~~ 
intense sur un champ de petites di- v-t* 
mensions. (Fig. 89.) ... 5 50 ^ 

Manchon conique pour la transillu¬ 
mination, a cone en verre, s’a- 
daptant sur le photophore ci- 
dessus. (Fig. 90.) . 24 » 
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Etau permettant de fixer lappareil sur un 
support fixe, table ou chaise. 25 » 

Meme dispositif, mais avec pied lourd pour 

fixer sur urie table. 25 » 

Photophore frontal electrique 

a articulation, le meme Af 

qne le n " 192 ci-dessus, se 

fixant snr le front an 

moven d un ruban serre- 

tete en tissu, avec lampe 

filament metallique 4 a 


Le meme, sans interru; 
Lampe de rechange fi 
a 12 volts. . . 
Cordons de rechange 
Eclaireur electrique 
Duvignaud, mode 
en metal nickele, 
conique pour la 1 
Lampe de rechange . 
Cordons pour l’eclair 
Lampe electrique poi 
cautere, avec m 


Dar contact, 
et manchon 


manche porte- 
metallique 4 £ 


monter sui: 
a filament 


age par 'contact, pouvant se 
onique metallique et lampe 
12 volts. (Fig. 90.) . 

210. Manchon conique . . 

211. Lampe de rechange fila 

212. Cordons s’adaptant a h 
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213. 


Lampe 4 main avec lentille convergente de 
20 » de diametre, mobile pour permettre 
Ie reglage du teisceau lumineuv, poignee 
m^tallique, interruptenr, lampe 4 a I2 T “, ts . 
(Fig"- 96 .). 



F'S- &6. 





214. Lampe metallique de 4 a i*> volts 1 1. 

215. Cordons pour la memo . . . ' P '" PI 213 d ‘ dess us ... 

216. Lampe k main pour .raccordement direct aux state. 

r ^sen^:d““-—Pe 

portent deux lentilles conver- 
g-entes de foyers difterents se faisant 

lace, avec cordons conducteurs. 60 » 

217. Lampe depolie de 

rechange ... 3 » 

218. Eclaireur de Sachs, 
avec manche a main, 

Mg. s8 . pour racc °rdement di- 0 

rect aux stations cen- ® 

pour leclairage par franc tral es, muni dun cone 

leclairage & distance do n ^ 6t d ’ une Ient iHe pour 
ou volts TZ2u P ° P4rat0ire ’ — ^*xo 
conducteurs. (Fig q 7 , ai ^ ente i mterrupteur, cordons 
216. impede recbaugeafgentee.. 

^ “'~tion 6 

221. MiroirdeCLAR frontal ^ 

a vision binoculaire, a 
ressort serre-tete. Ce mi- 

roir for- Fi g- S7- 

tement concave, penned par „ 
deplaeementdeia la mpe> deva _ 

nenetendue du champ ,umi- 

. • U m “ roir est perce de 

laire u° USPOUrlaTiSi0nbino<:u - 
aire, il pent se relever au-dessus 

d as jenx et etre utilise comme 
Photophore. Avec cordons "n- 

tair 6U1S et Iampe filain ent me- 
222 L 1<1Ue d64d 12 Tolts - (Fig qn ) 
Lampe de rechange a lilamentcar 

Fig. 99 boile d e 4 a to vnl + Car ' 

-iroirsuaoeti, P ° Ur 


4 70 
4 50 


— 40 — 


2 50 
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Lampes electriques a main pour 
le larynx, etc. 


main avec spatule, montee sur tige O 
pue, interrupteur. La spatule, amovibL 
Avec lampe 6 a 12 volts et cordons. (Fi 
eptique k main, a support coude amovi 
atule abaisse-langue, capuchon en verr 
noscopique des sinus maxillaires, ti 
pour le sinus frontal. Avec lampe 6 a 


232 . Rhinoscope, avec prisme & __ ^ 

miroir, diametre 3 i/ 2 m /m; 
longueur 112 m /m- bonc- 
tionnant sur 2 a 3 volts, 

avec echauffement insignifiant. Avec cordons conductors. En ^ ^ 

etui. (Fig. .. 5 , 

233 Lampe de rechange. . . ' ' ' ' ' ' ' 

234 . Pharyngoscope pour lexamen de la partie mteneure du larjnx 
de la region nasopharyngienne. 

L’appareil se compose de deux tubes, tun portant la lampe a incan¬ 
descence l’autre le systeme optique avec prisme a miroir; la mobility de 
ce dernier tube permet toutes les explorations voulues,Pour 1 examen on 
glisse sur les deux tubes un manchon sterilisable protecteur avep fenetre 
en verre La poign^e se replie sur les deux tubes pour le transport. 

Avec trois manchons protecteurs plats, lampe 3 & 5 volts, interrupteur ^ 

a cutseur. (Fig. io 3 .).._ ' 

235 . Le mime, pour enfaijts. 11U 
- ...... '~T r '. ifl 236 . Lampe de rechange. . 6 


— 4i — 
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Piles et accumulateurs 

237. Boite de poche nickelee contenant deux 

piles seches, avec deux prises de courant, 
interrupteur et rheostat permettant de 
faire varier la difference de potentiel de 
2 k 4 volts. Dimensions i25XgoX2o m / m 

238. Piles seches de rechange, la piece. 

239. Boite metallique nickelee contenant trois 

elements de piles seches de grande capa¬ 
city avec prise de courant, interrupteur 
et rheostat faisant yarier le potentiel de 
2 a 4 volts. Dimensions i5ox 120x40 m / m . 

240. Piles de rechange, le jeu de trois elements. 


20 

2 


32 » 
10 » 


1 • Boite de poche nickelee contenant deux elements 
de piles a liquide libre k reservoir herme- 
tique parfaitement etanche; ces piles, non 
polarisables, ne donnent aucune consomma- 
tion a circuit ouvert. Capacite 3 amperes- 
heure. Avec prises de courant, interrupteur 
et rheostat donnant de 2 a 4 volts. Dimen-, 
sions 125x90x25 m / m . (Fig. 104 .). 

242. Piles de rephange, le jeu de deux. 

243. Echange dune pile epuis^e centre une pile 

neuve, par jeu de deux elements 

244. Boite nickelee comme la precedente, contenant 

deux elements de piles humides hermetiques 
de la capacite de 7 amperes-heure; le rechar- 
gement s obtient instantanement en chan- 
geant la cartouche que contient chaque 
element. Dimensions i5ox 100 X 45 ®/ m 




245. Cartouches de re- Fig. 105 . 

change pour rechargement, une par ele¬ 
ment. Les deux 

246. Piles seules, la garniture de deux elements de 

2 volts chacun . 

247. Pile transportable au bichromate' de potas- 

smm, pour lumiere ou cautere. Une mani- 
velle permettant demerger plus ou moins 
les elements fait office de rheostat. En boite 
noyer verni, bornes nickelees, contenant 

deux elements, an total 4 volts. (Fig. Io5 .) . 


122 
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248. la meme, a 4 elements utilisables independamment 

les nns des antres, pouvant fonmir 8 volts 

249. ia meme, a six elements donnant 12 volts 

Formule du liquide pour piles au bichromate : 
Pour 1 litre d’eau, faire dissoudre dans l ordre ci- 
dessous en remuantavec un agitateurde verre ou de 
bois : 

Bichromate de potasse . i5o gr. 

Acide sulfurique. 3oo gr. 

Acide cblorhydrique. . . 5o gr. 

Bisulfate de mercure ... 5o gr. 

250 Accumulateur, en bac celluloid, pour lumiere, en 
boite noyer vemi a couvercle, avec poignee, 
bornes d’utilisation, etc., 2 volts, 10 amperes, 
sans rheostat .. 

251. ia meme, 4 volts, 10 amperes, sans rheostat 

252. — 8—10 — avec — (Fig-. 106 .) 

253. — 12 — 10 — — _ 

254. Accumulateur, bac celluloid, pour cautere, en boite 

noyer verni, 4 volts, 45 amperes, avec rheostat. 

255. Le meme, 6 volts, 45 amperes, avec rheostat 

256. Pile transportable a liquide libre, pour cautere ou 

lumiere, en bac celluloid absolument etanche. 
Force electro-motrice 4 volts, capacite 60 am- 


215 » 
275 • 


25 » 
43 » 
105 » 
140 > 

105 » 
135 » 





peres-heure, debit normal 2 amperes. Cette pile, de meme construction que le n° 244, 
est rechargeable mstantanement par le simple changement des cartouches, rechar- 
geables elles-memes indefiniment. En boite noyer cire, avec interrupteur, rheostat, 
bornes d utilisation, poignee cuir. Dimensions 20oXi85xi85 m / m . (Fig. 107.) 

257. Cartouches de rechange, la pi£ce (deux par pile). 

258 . Regarnissage des cartouches, la piece (deux par pile) 

259 . La meme pile que n° 256 , avec adjonction de deux petits elements’pour lumiere seule, 

permettant d’utiliser en meme temps l’ensemble pour lumiere et pour 

cautere. Dimensions 20oXi85 X25o m / m . 200 

260. Cartouche de rechange 
pour les elements a lu¬ 
miere, la piece (deux par 
Pile). 8 » 


150 > 

15 * 

2 50 


Fig. 109 . 


Fig. 108. 
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261. Regarnissage des £zzz~“ r .„. . . rr~— -_. 

mulateurs peu- Fjff IIO 

vent se grouper 

en batterie en nombre quelconque suivant l’usage auquel ils sont destines. 


_ 263 . Reducteur de potentiel permettant, 

= ^ =H;r= ^ :r= ^ moyen de lampes ordinaires appropr 

montees en derivation, Femploi du 
Fi< , |r> rant des stations centrales pour petit 

miere, et pour la charge des accuir 
teurs dans le seul cas du courant continu. Sur planchette noj’er cire, avec c 
porte-lampes, un interrupteur, bornes d’utilisation, fil conducteur (Fig. 108.) 

Le mime, comprenant : une prise de courant, une lampe de resistance bleue 
rheostat de reglage, un interrupteur, deux bornes d’utilisation, le tout monte 
planchette (Fig. icg.). 

Reducteur de potentiel en boite portative acajou verni, fonctionnant sur courar 
station centrale continu ou alternatif, de no ou 220 volts, contenant : deux lar 
bleues, une resistance de reglage, deux bornes d’utilisation, une prise de cou 



PRIX DE L’ELEMENT 


en bac 

elluloid 

en bac verre 






2 volts 

4 volts 

2 volts 

10 amperes . . . 

11 50 

22 » 


l5 — ... 

14 > 

28 > 

10 50 

3° — . 

18 50 

37 * 

14 * 

45 — ... 

24 50 

46 50 

18 50 

60 — . . . • 

28 >» 

55 » 

22 » 

75 — ... 

33 » 


26 50 

90 — ... 

38 50 


32 > 

io5 — 

41 50 


35 > 

i65 — 

57 50 


52 50 

200 — 

68 50 

I 


62 50 


44 — 
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sur douille de lampe a baionnette, deux metres de fil 
conducteur. Cet ensemble pent etre emporte facilement 
par snite de ses dimensions reduites, il permet d uti- 
liser le conrant de station centrale pour tons voltages 
depnis 2 volts pour petite lumiere (Fig. no et hi.) . 

266 Rheostat petit modele a curseur, sur planchette, permet- 

tant de reduire le voltage d une batterie daccumula- 
teurs. Longueur 24 Vm- Pour lumiere. 

267 1 Le meme, pour cautere 

268 Rheostat circulaire monte sur ardoise, diametre io c , m - 

Pour lumiere. 

269 . Le meme, pour cautere .... 

270 . Reducteur de potentiel permet- 
tant l’emploi des lampes de 

tout voltage sur courant de i xo volts, en boite acajou (Fig. 1 12.) 

271 . Le meme, pour cautere. 

272 . Tableau pour lumiere endoscopique et cauterisation, sur 



70 


35 

35 


22 

22 



Fig. ii3. 


planche noyer cire, 


avec deux rheostats, interrupteur, 


coupe-circuit, fonctionnant sur batterie d’accumulateurs. 

(Fig. ii 3 .).• ■ • 

Laryngoscopes 

273 . Laryngoscope du Docteur Krishaber, 

Pig- ” 4 - ayec collier extensible se montant sur 

toutes les lampes, reflecteur argente, lentille convergente, 
miroir plan, le tout demontable et a articulations, avec deux 

miroirs laryngiens et manche, en game. (Fig. 114-). 

274 Laryngoscope du Docteur Fauvel, a collier a ressort, avec len¬ 
tille convergente, miroir et reflecteur demontables, deux 
miroirs laryngiens et 
manche, en gaine. 

(Fig. no.). Petit mo¬ 
dele oxyde . 

275 . Le meme, petit mo¬ 
dele, nickele. 

276 . Le meme, grand mo¬ 
dele, nickele. 

Laryngoscope du Docteur Duplay, compose dun 
o-rand miroir frontal a ouverture centrale perforee 

avec articulation irboule, se fivant sur la tete au moyen de branches 
lunettes, avec deux miroirs laryngiens et manche, en game (Fig. n - 



30 


25 


50 
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278 . Manche se vissant sur une virole dont 

est muni le miroir frontal du laryn¬ 
goscope du Docteur Duplay, et per- 
mettant de l’utiliser comme reflecteur 
a main. 

279 . Miroirs laryngiens plans a monture 

nickelee, diametres 20, 25 ou 29 m / m . 
(Fig. 117.), la piece.. 

280. Manche nickele mat pour lesdits miroirs. (Fig. 118.). 

281 . Miroir anastigmatique grossissant du Docteur Brunings, donnant une image nette 

sur toute la surface du miroir. Se construit soit pour tenir avec la main droite, 
soit pour tenir ayec da main gauche. Dimensions 20 m / m X26 m / m (Fig. 119.). 



3 » 


3 

3 


9 .» 


Fig- 117- 
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Fig.'118. 




282 . Le meme, dimensions 25 m / m X28 m / m 10 50 

283 . Le meme, k manche tournant permettant de le 

tenir indifferemment avec l’une ou l’autre 
main, avec deux lampes d’eclairage 4 volts, 
fil conducteur, pile logee dans un sac cuir . 75 » 


Miroirs frontaux 

284 . Laryngoscope du Docteur 
Calmettes, compose d’un miroir 
concave k ouverture centrale per- 
foree, a articulation a genouil- 
lere, se fixant sur le front au 
moyen d’un ruban serre-tete. 

(Fig. 120.). 28 > 

285 . Le meme, se fixant a la tete 

par un ressortjFig. 121.) 32 » 

Miroirs reflecteurs 

a monture a boule aVec ouVerture centrale perforee 

286. Diametre 5 Vm, distance focale 10 c / m 


° — — 10 

288 - - 8 - - l2 

289. — 10 — _ r 5 

29°. — I2 _ l8 

291 . Les mimes, sans monture. En moir 


6 » 
7 » 
9 » 
12 » 
16 » 
2 50 
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MESURE DE L’ACUITE VISUELLE 


Echelles murales 

292. Echelle optometrique decigrade universelle du Docteur 
ArmaignacI 

L echelle optomdtrique' decigrade universelle du Doc¬ 
teur Armaignac, adoptee par les Chemins de fer de l'Etat. 
est basee stir le principe de la progression rtgulierement 
croissante dans 
toute son 6ten- 
due, et permet 
de mesurer Fa¬ 
cility visuelle 
exacte en dixie- 
mes d’unity de la 
vision normale, 
aussi bien pour 
les acuit^s fortes 
que pour les acui¬ 
ty s faibles. 



E B 

FAT 

L H G 

PRTA 

DFATE 

N C T F L H 

E F S Y B Z R 


Fig. i 


LU E 
Ena 
iu a m 

Emus 

UJ m E 3 U] 
3 uj m 3 uj m 

a iii e m a m a 


Pour lettres (Fig. 122.) . . . . . . 

293. La mime, pour illettres (Fig. 123.) 

294. Echelle optometrique decimale du Doc¬ 
teur Monoyer, pour lettres (Fig. 124.). 

295. La mime, pour illet- 
tres (Fig. . 125 .) . 2 » 

296. Echelle optome¬ 
trique decimale du 
Docteur Parent, avec 
cadran pour Fastigma- 
tisme, pour lettres. 

Prix. 2 » 

297. Echelle du Docteur 


299. 

300. 


Bordier.. 

Echelle optometrique modele de l’Armee, pour lettres et illettres, 

avec cadran pour Fastigmatisme (Fig. 126.). ..... 3 » 

Echelle du Docteur Sulzer .. 4 50 

Echelle pour enfants, d’apres Seitz . 3 » 


Les prix ci-dessus sont indiques pour les echelles sur papier. 

Les memes, sur toile, montees avec baguettes.en plus. 1 » 

— sur carton, avec millets aux quatre angles. _ 2 » 

— sur carton et celluloidees, lavables .... 3 „ 

— 47 — 
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Optotypes du Docteur Landolt. 

Cette fichelle, 6tablie pour la distance de 
5 metres et par dixiemes d’acuitfi, se com¬ 
pose d'anneaux brisks noirs sur fond blanc 
avec ouvertures a bords paralleles, l’ouver- 
ture correspondant a la tangente de l’angle 
de vision, cet angle frtant de x' pour la vue 
normale. Avec cadran pour Tastigmatisme. 
(Fig. 127.). 

302. Les memes, montes sur carton, en 
etui, pour la poche .... 

303. Echelle decimale adoptee 
par le Congres de Naples, se 
composant 


o 


304. Echelle optometrique du Docteur Fromaget 

Echelles murales renVersees 


de deux 
feuilles mu¬ 
rales avec 
chiffres e t 
anneaux 
brises du 
Docteur 
Laxdolt. 
(Fig. 128.) 
2 , 

. 3 50 


CH.ARMAIGNAC 


a a 

TA1 

DH J 

ATsq 

UTAia 

HJ1TOH 

h . s a y a *1 a 


305. Echelle optometrique deci grade du Docteur Armaignac, sur 
papier. (Fig. 129.) . 2 » 

306. Echelle optometrique decimale 


41 

74 
*1 o 
7 1 

>4 7 


o 

o 

o 


Fig. 129. 


du Docteur Monoyer, sur papier (Fig. i3o.). 


Echelles diverses 


O 

c 


307. Echelle en hebreu, sur papier 

308. Echelle arabe, _ 

309. Echelle chinoise, _ 


ECHELLE DU Dr MON OYER 


0 x a h s x 0 
a V ATJ M 

3 U 2 H 0 

TOM 

U S 


Fig. i3o. 


2 50 
2 50 
2 50 


Les prix ci-dessus sont indiques pour les echelles sur papier 

Les memes, sur toile, montees avec baguettes. . „ lus 

ssur carton, avec ceillets aux quatre angles . — 

— sur carton et celluloidees, lavables .... _ 


- 48 ~ 
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310. Monoptotypes du Docteur Bourgeois. 




Cette £chelle presente 1'avantage de 
Permettre de raccourcir la Hisfanr-P sans 
d(5ranger le malade. On a dispose snr 
chacune des six faces d'un cube nn 

- prendre qu’en pr&sentant successive- 

' ment chaque face a l examin^, il ne Ini 

Fig. i3i. Bn boite. 

(Fig. i3i .) 

Prix.. 10 , 

311. Cartons optometriques decimaux du Docteur Roche, permet- 

tant.de presenter un seul optotype a la fois, sans suivre 
aucun ordre ni aucune progression. La serie en gaine. 

(Fig. 132.). 6 > 

312 . Serie des echelles du Docteur Parinaud, comprenant un 

livre d’echelles a main en plusieurs langues et une 
serie d’echelles murales. 10 » 

313. Serie des echelles du Docteur de Wecker, livre et echelles 

murales. 10 » 

314. Optotypes du Docteur Snellen, livre et echelles murales. 

Prix .. 5 „ 

315. Echelle opsiometrique du Docteur Gazepy en dix langues, 

livres et echelles murales. 10 » 

316. Echelle'portative du Docteur Galezowski. ... 5 » 

317. Echelle optometrique et chromatique du Docteur Gale¬ 

zowski . 12 » 

318 . Polyoptotypes du Docteur Armaignac. 

Ces optotypes, en couleurs 

compl6mentaires, sont basfis 
sur la dispersion chromatique 
de l’ceil. Ils s’adressent done 
a un facteur tout different de 
celui des optotypes habituels 
et peuvent, de ce fait, leur ser- 
vir de complement 
utile, soit comme 
moyen de controle, 
soit comme mode 
d’exercice plus precis 
dans certains cas. 

(Fig. 133.) . IQ » 


Fig. 132. 


Fig. 133. 
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Echelles 


cinquante mille livres de 
reveno, et il croit ne 
posseder que la moiti6 de 

ce qu’il m6rite : il 
fixe voire d6pense 

et s’il voyait 

Lumifere 


siROUX.PAR*^^ 


319. Echelle a main celluloidee lavable, en cadre 

bois acajou, du Docteur Parinacd, en fran- 
cais. (Tig. i34 -). 

320. La utieme, en anglais. 

321. — en italien. 

322. — en espagnol. 

323. Echelle a main celluloidee lavable du Docteur 

Bouchart. Cette echelle est imprimee en 
lettres egyptiennes, ne presentant ni pleins 
ni delies. En cadre acajou. (Fig. i 35 .) . . . 

324. Echelle a main celluloi- 


teur Armaignac, eh 
cadre acajou. 5 » 

325. Le cadre seul, pour les 
echelles ci-dessus. 

Prix . 2 50 

. Les echelles ci-dessus, sans cadre, 

chaque . 2 50 

. Echelles k main du Professeur de 
Lapersonne, serie de sept textes, 

sur carton . 7 » 

Chaque texte separe . . 1 50 

Porte-cartes. 3 50 


Enfin, il est parfois n6- 
cessaire de se servir de 
medicaments, pour trou- 
ver les verres utiles exac- 
tement. En r6sum6 

pour prescrire sans dan¬ 
gers les verres correc- 
teurs de la vision de cha- 
cun il faut connattre 


la structure, 
les fonctions et 

les maladies 
des yeux. 


Cadrans pour l’astigmatisme 



330. Cadran du Docteur Parent, sur papier. (Fig. i36.). 

331. Le meme, sur toile, avec baguettes bois. 

332. — sur cartons, avec oeillets de suspension . 

333. — sur carton et celluloide, lavable ..... 

334. Serie des quatre cadrans de Green, sur carton . . 

335. Optotypes en couleurs complementaires du Docteur 

Polack . 

336. Cadran en couleurs complementaires du Docteur 

Polack, sur carton. (Fig. 137.). 

337. Echelle controleur du Docteur J aval, sous verre . . 

338. Acutometre de Black, reglable pour toutes les dis¬ 

tances et toutes acuites visuelles. 

— 5o — 


2 » 

3 » 

4 » 

5 > 
7 » 

4 > 

12 > 

6 » 

70 » 






















agissant 


Lunie 


t£es [deux lampes 
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Echelles murales lumineuses 


Eclairage des echelles 


339. Echelle lumineuse en boite bois, pour raccordement 
direct anx stations centrales. 

LAchelle d'acuitS, d£cimale, senroule sur deux tam¬ 
bours que Ton peut manceuvrer, a distance au besoin. 

par deux cordons, de 


raitre qu’une lettre a la 
fois. L'eclairage int6- 
rieur est obtenu au 
moyen de deux lampes 
de modele courant. “““““ 

L’emploi de lampes a Fig. 1 S 7 . 

filament mfetallique est 
preferable en raison du 

peu de chaleur que ces lampes produisent. Avec cordon 

conducteurs. (Fig. .. 

Fi „_ l38 | 340. La meme, avec eclairage interieur et exterieu 

simultanes, pouvant etre employes separement 
341 Echelle lumineuse du Professeur de Lapersonni 
avec toile imprimee tournante portant quatre series de test-lettres decimales, 
une serie d’optotypes du Docteur Landolt, une serie de tests pour l’astig- 
matisme, deux echelles de Stilling. (Fig. i3q.). 

Ces diverses series'sont amenees successivement au droit d’une fenetre dont est 


T 

I F R| 

L B B 


ement au droit d’une fenetre dont est 
ivelle placee a la partie sup6rieure ou a 
la partie inferieure suivant la hau¬ 
teur a laquelle est suspendue la 

boite.wet. 120 » 

342. La meme, munie d’un sys- 

teme d’eclairage electrique ex- 
terieur se rabattant sur les 

c6tes lorsqu’il rien est pas fait 
usage. net. 180 » 

343. Toile imprimee de rechange. 


344. Tableau mural pour l’eclai- 
rage des echelles par reflexion 
pour raccordement direct aux 
stations centrales. (Fig. 140 .) 

Ce tableau peut recevoir deux' se¬ 
ries d’optotypes de la dimension 
courante. De chaque cote sont mon- 
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articuI6s. Ces quatre Iampes mobiles permettent de regler l'gclairage a voIont6. On 
obtient ainsi snr les echelles nn 6clairement puissant et tres rdgulier. 

Avec intemipteur et fils condacteurs. 70 » 

Tableau mural pour raccordement direct ans stations centrales, pouvant 
recevoir une planche 
d’optotypes,muni d’une 
lampe k la partie supe- 
rieure et d’une autre a 
la partie inferieure, 
avec interrupteur et fils 
conducteurs . 45 » 

Lampe electrique murale 
nickelee, a support a 

deuxbras, avec reflecteur, douille a cle et cordons conducteurs. Extension o m 70 . 

(Fig-. 141 .). ..... 

347. La meme, a un 

bras, extension o m 45 
(Fig. 142 .). 

348. Lampe electri¬ 
que murale a tige 
flexible dans toute 
sa longueur, avec 
reflecteur, douille 
k cle, cordons con- 

lampe est munie d’un pied 
en fonte qui permet de l’uti- 
liser comme lampe de table. 

Prix. 40 » 

349. Lampe 4 pied se posant a terre, a 
hauteur reglable, avec reflec¬ 
teur parabolique, fonction- 
nant au gaz 'avec manchon a 



350. 


incandescence . . . 
La meme, a l’electricite . 


50 

50 



% 


— 02 — 
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351. 


MESURE DU CHAMP VISUEL 

Bi “’ 


Fig- 145 - 


352. Perimetre portatif 
du Docteur Sctweig- 
ger. (Fig-. 145.). 

45 > 

353. Perimetre portatif 

demontable du Doc¬ 
teur Bourdeaux, avec 
curseur automatique, 
en boite. (Fig-. 146.). 
p rix .... 150 » 

354 . Perimetre du Doc¬ 

teur Landolt, module 
Giroux, arc cuivre, 
ayec quadrillage pour 
la recherche du sco- 
tome, ayec baguette et 
cartons de couleurs. 
(Figr. I 47 .) . . 75 * 

355. Le mime, avec cur¬ 
seur automatique a 

5 couleurs. 

90 > 

356. Perimetre 

du Docteur 
Landolt, arc 
cuivre renfor- 
c 6 , cl quadril¬ 
lage pour la re¬ 
cherche du sco- 
tome, avec ba- 


Fig- 146. 


Fig- 147- 


guette et cartons de couleurs. (Fig. 148 .) 

357. Le mime, avec curseur automatique k 5 couleurs 
358 Pdrimdtre semi-euregistreur d apres PumsTrm-. 

Smith, modele Giroux. (Fig. i 49 .) 

«t’ TU " e1 ' s " r ™ tourne 

arec I arc devau, uue rtgle divide de fa s o» qua L 


— 53 — 
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du cercle trace sur la feuille place le long de la 
regie corresponde a tout moment a 1 inclinai- 
son de lure. La pointe d un crayon appuy6e le 
long de la regie a la division correspondent a 
celle ou le curseur s'est arret e sur 1 arc se trouve 
ainsi marquer sur la feuille le point voulu sans 
que l'on ait a sinquieter de linclinaison. Le point 
de fixation est remplace par un canal dont est 
perc6 luxe de rotation de 1'arc : le malade fixe a 
travers ce canal un point d’une paroi blanche ou 
tout objet de couleur claire, 
feuille de papier, etc., sans 
fatigue en raison de l' 61 oi- 
gnement de ce point de 
fixation. L’appareil est li- 
vrd avec une serie de bou¬ 
tons colores du Docteur 
Mobax, une baguette et un 
curseur pour les recevoir, 
et 5 o feuilles sp6ciales. 

125 » 

Curseur electrique 
du Docteur Bail- 
liart, mod&le Gi¬ 
roux, bre- 
vete 


des conditions 
lumiere invariables. 
Fig. 148. Les lacunes les plus 

insignifiante 

signalees avec grande facility dans la re¬ 
cherche des scotomes centraux ou non. 

La lampe peut &tre d6couverte pour la 
mesure des deviations strabiques ou l’exa- 
men de la perception lumineuse dans 
toutes les directions dans le cas de la ca- 
taracte. 


S. G. D. G. (Fig-. i5o.) 

Ce curseur est muni d’une lampe 4 volts dont la 
lumiere, bien diffusee, peut etre regiee par 4 dia- 
phragmes. Un disque a verres colores permet l’exa- 
men du champ des couleurs. L’examen est ainsi 
toujours fait dans 


Avec lampe 4 volts et cordons conduc- 
teurs. 50 » 

NOT A .— Indiquer pour la commande 
le modele de perimetre ou la largeur en 
millimetres de Yarc. 
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Campimetre portatif du Docteur Au- 
baret. (Fig-. i 54 -) 

Cet appareil permet avec grande 
exactitude un examen rapide du champ 
visuel. Essentiellement transportable, 
il est utilisable sur le sujet debout 
comme sur le malade_alit6. Etant tenu 
a i5 °/ m de l’ceil, le d6placement de la 
mire blanche ou color6e dans tous les 
mdridiens est rep6r6 tres exactement 
par l’aiguille (du (cadran, qui donne a 
tout instant l’angle visuel. 


smoux-PflRis 


368. Feuilles campimetriques, le cent. 

369. Eventail de tests colores du Docteur Bouchart, pour 

l’examen du champ visuel. (Fig-. i55.) .... 

370. Serie de boutons colores du Docteur Morax. Cette 

serie se compose de boutons metalliques en 
4 couleurs : blanc, vert, bleu, rouge, en 
3 tailles pour cbaque couleur. En gaine, avec 
baguette pour la presentation. (Fig. i56.) . . 


Feuilles pour le trace du scotome, du Doc¬ 
teur Morax, le cent. 

5. Serie de cartons stereoscopiques du 
Docteur Haitz, pour la recherche du 
scotome. 


















roue avec papier 


381 Spectroscope de poche, dormant un spectre de grande etendue. 

382 Laines colorees. du Docteur Holmgreen, serie composee de 60 

carton. 


:heveaux, en boi 
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383 La meme, composee de ioo echeveaux.. 

384. La meme, en boite bois avec laines tressees et maintenues en place sur deux tiges 

metalliques. (Fig. 162 .). La serie de 60 laines. 

385. La meme, la serie de 100 laines.—. 

386 Test-laines du Doctenr Armaigxac, permettant de presenter les conlenrs soit sons la 

forme d’nn point, soit sons nne surface plus etendue. Gland compose de 44 laines, 
en etui. (Fig. i63.). 

387. Echelle de laines du Docteur Daae, montees snr bristol. 

388. Echelle de cartons de couleurs pliante, modele du Service de Sante mrlitaire. (Fig. 164 .). 

389. La meme, module de la Marine. . 

390. Echelle de couleurs du Docteur Miixee - 
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MESURE DE LA REFRACTION OCULAIRE 
ET DE L’ACCOMMODATION 


Boites de verres pour Oculistes en dioptries metriques 

NOT A. Toutes nos boites de verres sont garanties exclusivement composes de 
verres extra fins soigneusement tri6s, tallies en cristal premier choix, matiere extra-blanche, 
bien centres, a foyers rigoureusement v^rifids. 

Les verres cylindriques portent deux traits au diamant aux extr6mit6s de I’axe et deux 
segments d^polis parallelement a l’axe. 

Les verres prismatiques portent une ligne au diamant trac^e parallelement a la base. 

Dans le cas de bagues serties, les montures sont dories pour les verres convexes, argen- 
t6es pour les verres concaves. Le num&o en dioptries m6triques est grav6 sur la queue des 
sph6riques, et marqu6 au diamant Sur les cylindriques et prismatiques. 

Dans le cas de montures nickelSes a vis, toutes les bagues sont munies d’une queue 
portant, ajourd, le signe + ou — suivant que les verres sont convexes ou concaves. Le numSro 
est grav6 sur la queue. 

L emplacement des verres est indiqu6 dans les boites au moyen de bandes de m6tal gra¬ 
vies pour les boites a interieur bois, et de bandes de cuir frapp6 pour les int6rieurs en velours. 


391. Boite de verres pour la verification des foyers, en noyer cire, interieur noyer, avec couvercle, 
verres debordes sans montures, marques au diamant, contenant : 

( des num^ros : 0 . 12 , o.25, 0 . 37 , o.5o, 0 . 62 , 0 . 75 , 0 . 87 , 1 , 

82 verres spheriques $ 1 VeiTe biconvexe • ^ ^ i-5o, 1 . 62 , i. 7 5, 1 . 87 , 2 , 2 . 25 , 2.5a] 

( 1 verre biconcave . j 2. 7 5, 3, 3.25, 3.5o, 3. 7 5, 4 , 4 .5o, 5, 5.5o, 6 , 6.5o, 7 , 

' 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , i3, 14 , i5, 16 , 18 , 20 ... 50 j, 


392. Boite de verres pour la verification des foyers, en noyer cire, interieur noyer, avec couvercle 
verres debordes sans montures, axes et numeros marques au diamant, contenant : 

R , ,. , . (1 verre convexe . ( deS numSros : 0 25 ' ^ °-’ 5 - h r.5o, ..,5, 2 . 

46 plan-cyhndnques . j j 2.25. 2 . 5 o, 2. 7 5, 3, 3.25, 3.5o, 4 , 4 . 50 , 5, 5.5o, 6 , 6.5o. 

' ( 7 ,7-So, 8. 4 0 ’ 
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SERIE II 

Boite de verres cylindriques contenant : 

36 plan-cvlindriques . \ 1 TeiTe conrexe - - ( des numeros : 0.25, o.5o, o.yS, i, 1.25, i.5o, i.-j5 , 2, 2.25, 
- 1 Terre concave . ( 2.5o, 2. 7 5, 3, 3.5o, 4, 4.50, 5, 5.5o, 6. 

x lunette double divisee n° 486. 



VERRES CERCLES 


en bagues 

en baanes" 


serties 

vissees 

397. En boite gainerie, interieur velours (Fig. 174-175. ) 

50 » 


398. — — — _ 


60 »> 

399. En boite noyer, interieur nover fixe 

60 » 

B 

400. — — — — 


70 » 


SERIE III 

Boite de verres cylindriques contenant les memes numeros que les boites 3g 7 a 400 ci-dessus, 
mais en doubles series, soit au total : 

72 verres plan-cylindriques ; 

1 lunette double divisee n° 486. 



VERRES CERCLES 


en bagues 

en bagues 


serties 

vissees 

401. En boite gainerie, interieur veloui's 

85 » 


402. — — — _ 


105 » 

403. En boite noyer, interieur noyer fixe 

100 » 


404. — — — _ 

» 

120 » 


SERIE IV 

Boite de verres prismatiques contenant : 

20 verres plan-prismatiques, soit une paii-e de chacun des numeros : i°, 2 0 , 3°, 4 0 , 5*, 6°, 78°, io°, 12 0 . 



VERRES CERCLES 

405. En boite gainerie, interieur veloui's 

406. — — — _ 


en bagues 

35 » 

42 » 
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SERIE V 


Boite a double fermbir contenant : 

60 verres spheriques \ 1 paire biconvexe 
( i paire biconcave 
18 plan-cjlindriques \ 1 verre conv exe . 

I i verre concave . / “1.30, 2. 

10 verres plan-prismatiques des numeros : i» 00 3o , 0 fio 
7 accessoires : 4 verres de conionrc T . ’ " ’ f ’ 4 » 5 » 6 * 1 °, 8°, 10°, 12 0 . 

1 lunette d’essai double divisee ^486 6 eP ° h ’ * fente ^ 1 tr ° U st6no Peiques ; 


deS nU “f 05 •• 1 , x.5o, 2 , 2 . 50 , 3, 3.5o, 4 , 5, 6 

12 , 1 5, 18 . ’’ 

' \ des numeros : o.5o, I, i.5o, 2 , 2.50, 3, 4 , 5 , 6 . 


407. En boite gainerie, inttoieur velours (Pig-. I 7 e., 

Z. En ^ tteno ^^nenrno y er^issonaio„ rt mobile ! 


Supplement pour verres spheriques plan- 


convexes et plan-concaves 


VERRES CERCLES 


en bagues 
vissees 


110 

! 130 


135 

155 
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5ERIE VI 

Botte a doable fermoir covenant 
( t naire b 


i- _c- t i 25, i.5o, 1.7^5 * 
des numeros : o.5o, 0.7 , - ~ 

3.60,4,4.50, 5,6,8, », «, A .8- 


2.5o, 3, 


, 1 paire biconvexe 

7 6 verres spheriques . \ x paire biconcave . ( ^.oo, 4, 4—> - — ^ 034 . 

/ 1 verre convexe . - ( des nuna 6ros : o.5o, 1 , *• ’ 

12 plan-cylindriqnes . \ i verre concave - • 

4 verres plan-pri sn ^*8a^s des^aoaoe^rc^vl^demi-dapoll, y rOU ^ 1 ^ en ^ e 

8 accessoires . 4 verr -—— - " , I 

i lunette d’essai double divisee n 48 b. y verres cercles | 


ul En boite gaiaerie, interieur velours (Fig. >77 o - 

r , " , r ^ 
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SERIE VII 

Boite a serrure et double fermoir conteuant : 

( i paire biconvexe . ( des nxuneros : o.oo, 0.75, 1, 1.20, i-po, 1.75, 2, 2 . 5 o, 3 , 
92 xerres spheriques . ^ ^ p a i re biconcave . ( 3.5o, 4, 4.00, 5, 5.5o, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i3, i5, 18. 

( 1 xerre convexe . . ( , , ~ T Q , r c 

16 plan-cylindriques . \ 5 des numeros : 0.50, 1, 1.00, 2, 0, 4? o. 

( 1 xerre concaxe . . ( 

6 xerres plan-prismatiques des numeros : i°, 2°, 3 °, 4 0 , 6°, io° ; 

8 accessoires : 4 xerres de couleurs, 1 xerre depoli, 1 xerre demi-depoli, 1 trou et 1 fente stenopeiques;. 
1 lunette double dixisee n° 486. 



VERRES CERCLES 


en bagues 
serties 

en bagues 

415. En boite noyer cire, interieur noyer, caisson ajoure mobile.. . 

416. — — — — — — . 

155 » 

185 » 

417. En boite acajou xerni, interieur xelours. 

418. — — — — .. 

140 » 

170 » 


Supplement pour xerres spheriques plan-convexes et plan-concaves. 16 » 


SERIE VIII 


Boite a serrure et double fermoir contenant : 

, . ( 1 paire biconxexe . 

100 xerres spheriques . ) 

( 1 paire biconcaxe . 


24 plan-cylindriques 


' 1 xerre conxexe . 
! 1 xerre concaxe . 


: des numeros : o. 5 o, 0.75, 1, i. 25 , i. 5 o, 2, 2.5o, 3 , 3 . 5 o, 
l 4, 4.00, 5 , 5 . 5 o, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i 3 , 14, 16; 18, 20. 
r des numeros : o. 5 o, 0.75, 1, 1 . 25 , i. 5 o, 2, 2.5o, 3 , 3 . 5 o, 
l ■ 4, 5 , 6 . 


8 verres plan-prismatiques des numeros : i°, 2 0 , 3°, 4 0 , 6°, 8°, io°, 12 0 ; 


8 accessoires : 4 xerres de couleurs, 1 xerre depoli, 1 xerre demi-depoli, 1 trou et 1 fente stenopeiques ; 
1 lunette d’essai double divisee n° 486. 



VERRES CERCLES 


en bagues 

en bagues 


serties 

vissees 

419. En boite noyer cire, interieur noyer, caisson ajoure mobile 

185 » 


420. — — _ _ _ _ 

» 

220 » 

421. En boite palissandre verni, interieur velours 

190 B 

» 

422. — — — _ _ _ 

» 

225 » 

423. En boite palissandre verni, interieur bois, caisson ajoure mobile 

200 » 

» 

424. — — _ _ _ _ 

,, 

235 » 

Supplement pour verres spheriques plan-convexes et plan-concaves 

20 » II 
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SJERIE ix 


B °ite k serrure et double fermoir contenant 

120 verres spberiques . j 1 P aire biconvexe 
C i paire biconcave . 


36 Plan-cyli n driq ues J 1 ve rre convexe 
rr. - , ' 1 verre concave 


( des numeros : o.25 o 5 o n - 

> 2 -^ 2 - 7 5, 3, 3.4 4 , \Z s’sf «' 5 °’ r - A ^ 

12 ’ l3 > *4, i5, 16, 18, 2o. * ’ ' ’ ’ 7 ’ 8 ’ 9 ’ IO ’ Ix > 

™ splan . prismati 'I des ^X^, 0 sZT ^ 75 5 

« accessoires • ^ , numeros : io 30 ,0 t c ^ 4 4 ‘ 3 °’ 5 ’ 5 -5o, 6. 


425. En boite noyer cire in +/4 • 

™ - - '“‘“^^er.caisson ajoure moM ,e 

- 1 — 

— 67 —- 


| VERRES 

CERCLES 

1 en bagues 

1 serties 

en bag-ues 1 
vissees | 


230 

220 

245 


275 

265 

290 
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SERIE X 


Boite a sen ure et double fermoir contenant : 

des numeros : 0 . 25 , o. 5 o, 0.75, 1. 1.25, i. 5 o, 1.75, 2, 2 . 25 , 
2^0, 2.70, 3 , 3 . 5 o, 4, 4.50, 5 , 5 . 5 o, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, i 3 , 14, 10, 16, 18, 20. • 

72 plan-cyliudriques . } 1 paire convexe - - $ des numeros : 0.25, o.5o, o. 7 5, x, 1.25, i.5o, i. 7 5, 2 , 2.25, 
( 1 paire concave . ( 2 . 5 o, 2. 7 5, 3, 3.5o, 4 , 4 .5o, 5, 5.5o, 6 . 

10 verres plan-prismatiques des numeros : i°, 2 0 , 3°, 4°, 5°, 6*, 70, 8°, xo*, 12®; 

10 accessoires : 4 verres de couleurs, 1 verre depoli, 1 verre demi-depoli, x trou et 1 fente stenopeiques 
1 obturateur, 1 baguette de Maddox ; 

4 bandes de verres de couleurs; 

1 fourche, 1 lunette d’essai simple, 1 lunette d’essai double divisee n° 486. 


120 verres spheriques . \ 1 bic ° nTexe - 

( 1 paire biconcave . 



VERRES CERCLES 


en bagues 

“tsr 

431. En boite noyer cire, interieur noyer, caisson ajoure mobile (Fig-. 180 ) 

432. — _ _ __ _ _ 

265 » 

325 » 

335 » 

433. En boite acajou cire, interieur bois, caisson ajoure mobile 

434. — _ _____ 

275 » 

435. En boite acajou cire, interieur velours 

255 » 

436. — — _ _ 


437. En boite palissandre verni, interieur velours 

438. — _ _ _ 

255 » 

315 » 

439. En boite palissandre verni, interieur bois, caisson ajoure mobile 

440. — _ _ _ _ _ _ 

441. En boite palissandre verni, interieur bois, caisson ajoure mobile, dessus 

glace biseautee (Fig. 181 .). 

295 » 

355 » 

442. En boite palissandre vei'ni, interieur bois, caisson ajoure mobile, dessus 
glace biseautee (Fig. 181 .) 

Supplement pour verres spheriques plan-convexes et plan-concaves 

. . 25 

360 » 


SERIE XI 

Boite contenant la meme composition que les numeros qSi a 442 ci-dessus, mais avec une double 
serie de verres plan-prismatiques, soit 20 prismes. 

Supplement a ajouter aux prix des boites numeros 431 a 442 : 

Avec verres en bagnes serties 
Avec verres en baggies vissees 
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SERIE XII 

Bone 4 serrure et double fenuoir nontenant . 


des numeros : 0 . 12 , °.a 5 , 0 . 37 , °- 5 o. <x fe '^ ^ 


Jotte a serrure ex auuo des numeros : 0.12, ~ " ■ „ « 5o 4, 4.5o, 

x x paire biconvexe . I? ^ ,.50, i.-fr 2, 2.26, 2.50 2,5, 3, 3*V *4 

136 verres spteriques. | t paire biconcave . ( 5> 5.50, 6> 7, 8, 9, 10, ix, 1 ’^ I . 50) I<7 5, 

,,, plan-cylindriques . \ \ 

—:r:n■ - et 1 ^ stto0 - 

,0 "e e si:oJ—, .baguette de Maddox. 

1 Landes de verres de couleurs. .,.««» double divisee n° 486. 

1 fourche, x lunette d’essai simple, 1 lunet = ^_=— 


«. Bn bone noyer * 4 . — caisson .our* mobiie _<W--•>. 

t Enboite palissandre verui, interieur bois, caisson ajoure mobile . ; 

£ Enboite palissandre rend, int^ieur bois, caisson ajom, mobile, dessns 
448 En boite^^dissandre verni, interieur bois, caisson ajoure mobile, j 

SuppCm pour ycrres spbtriques plan-conrexes et p.an-concayes . . 


— 70 — 






SERIE XIII 


Fig- 184 . 


Me t:; r LT n ;r" ■; ^ 4 —- ^ tiroirS; 

contenant : J ° Ure m ° biIe '<**- -83 et . 84 .), 


160 verres spheriques. j 1 - 

( i paire biconcave 

96 plan-cylindriques 


S 1 paire convexe 
- 1 paire concave 


> 1 paire “convexe . | ,. I2 , ' V*’ °f^' f*' 37 ’ °' 5 °' a& . o. 7 5, 0.87, 1, 

1 13, H , l5 , l6> 18, 20 ’ 7> 8 ’ 9 ’ IO ’ 

20 verres plan-prismatiques , paire de ch d 3 ' ?5 ’ 4 ’ 4 - 5 ° 1 5 ’ S ’ So :’^’ ^ ^ 3 ’ ^ ^ 
11 aCCeSSOires : 4 «™ de couleurs, , ver^^iT" 08 7“' ^ ^ * 7*. *, W> „ 

M9 - pn' :r — — ■ — — -,e a ecarv r^ie et a dis.es.nr 
«9. Avec verres cereles en bag-ues serties . . . . 

SnTl TerreS CerCUs 6n ba ^ e - nicbeiees a vis . 465 , 

P ementponr verres spheriques pian-eonvexes et plan^oncaves ' 540 * 

30 a 


— 7 i — 
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SERIE XIV 

Meuble contenant la meme composition que les boites de la serie X cwlessus, soil : 
120 verres spheriques biconvexes et biconcaves. 

72 verres plan-cylindriques convexes et concaves. 

10 verres plan-prismatiques. 

10 accessoires. 

4 bandes de verres de coulenrs. 

1 fourche, 1 lunette d’essai simple, 1 lunette d’essai double divisee n° 486. 


451. Meuble noyer cire, incline, a rideau, a serrure, avec deux tiroirs, interieur 
noyer, caisson mobile ajoure . 

VERRES 

en bagues 

340 » 

CERCLES 

452. Meuble noyer cire, incline, a rideau, k serrure, avec deux tiroirs, interieur 
noyer, caisson mobile, ajoure . 


400 » 

453. En meuble acajou cire plat a rideau, a serrure, interieur bois, caisson 
ajoure mobile. (Fig. i85 ) 

340 > 

454. En meuble acajou-cire plat k rideau, k serrure, interieur bois, caisson 
ajoure mobile. (Fig. i85 ) 


400 » 

455. En meuble plat k rideau, entierement laque, a serrure, interieur laque, 
caisson ajoure mobile. (Fig. 186 .) 

360 » 


456. En meuble plat a rideau, entierement laque, a serrure, interieur laque, 
caisson ajoure mobile. (Fig. 186 .) 


420 » 

457. En meuble noyer cire carre, a rideau, a serrure, les verres contenus dans 
4 tiroirs. (Fig. 187 .). 

290 » 


458. En meuble noyer cir£ carre, a rideau, a serrure, les verres contenus dans 
4 tiroirs (Fig. 187 .). 


350 * 

459. En meuble noyer cire carre, k serrure, k developpement sur les cbtes. 
(Fig. 188 et 189 .). 

285 » 


460. En meuble noyer cire carre, a serrure, k developpement sur les cbtes. 
(Fig. 188 et 189 ). 


345 » 

Supplbment pour verres spheriques plan-convexes et plan-concaves 

.... 25 , I 
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“Boites de poche et de Voyage 

461. Boite de poche (Fig. 190 .) contenant : 

16 verres sphdriques . J j '“re biconcave ' i deS num<!ros : °-5°, o.-,S, I, 2 , 3. 4 , 6 , 12 . 

Au moyen de ces 16 verres, on pent obtenir 26 combinaisons en employant an plus depx 
verres pour chacune. Les yerres sont de petit diametre et sans monture. Une pince 
double accompagnant la boite permet de les saisir a leur place sans les toucher et 
de les presenter. En gaine cuir, interieur velours. 25 » 

Portefeuille pour la poche (Fig. 191 .) contenant : 

24 verres sphdriques . } J ££ “™ ! \ ~ - 25 , a* „, 5 , , 2 . 3 . 

24 plan-cylindriques - \ Unlive ’ ’ \ des num4ros : °- 25 > °. 5 o, o. 7 5 , i, 2 , 3 . 

4 yerres plan-prismatiques des num^ros : x°, 2°, 3», 40 . 

5 accessoires : I obturateur, I trou et I fente sttnopdiques, I verre demi-depoli, I baguette de Maddox. 

462. Avec-verres cercles en bagues serties. 

463. Avec verres cercles en bagues nickelees k vis. ’ 90 * 

Supplement pour verres spheriques plan-convexes et plan-concaves . 3 *• 
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Boite de voyage (Fig. 192 et 198.) recouverte toile noire, avec caisson mobile, garni de 
velours, a poignee et double fermoir, contenant la meme serie que les boites de la 
serie VI ci-dessus, soit : 

76 verres spheriques. 

12 verres plan-cylindriques. 

4 verres plan-prismatiques. 

8 accessoires. 

1 lunette d’essai double divisee n° 486. 

464. Avec verres cercles en bagues serties . 

465 . Avec verres cercles en bagues nickelees a vis 

Supplement pour verres spheriques plan-convexes et plan-concaves. 


115 

145 

12 
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BOite n^tw e <F% - W) 6lt “ eUr 4 POi ^> “™e * *»■>* tooir, conte- 
nant la meme sene que Ies boites de la serie X ci-dessus, soil : 

120 verres spheriques. 

72 verres plan-cylindriques. 

10 verres plan-prismatiques. 

10 accessoires. 

4 bandes de verres de couleurs. 

. fourche, 1 lunette d'essai simple, , lunette d'essai double divisde n° 486. 


466. En«c de voyage, exterieur euir, intMeur velours. 

468. En mc de voyage, exterieur cuir, interieur bois laque i . 

Supplement pour verres sphdriques plan-convexes et planoconcave* 


VERRES CERCLES 


en bagu - 
vissees 


290 

300 


350 

360 


T eS ^ CatalaCte dU D ° CteUr A ™>™, nontenant • 

o verres spherxques plan-convexes des numeros 8 q 10 n to T q 

40 verres sphero-cylindriques formes par les combi 1 ]’ * 4 ’ ’ ’ I§ ‘ 

convexes ci-dessus avec les numeral v a • 1S ° nS deS numeros spheriques 

4 verres plan-spheriques +o £ “5^^“ = '’ ** * 

4 verres plan-cylindriques -fo.5o, -f t _ Q 5 q _ x 

1 ,Une ‘ te d ’ eSS “ d0UMe 4 variable et'* disques touruants n° 49I . 

47l '. ll S4nS ^. 


260 

290 
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Fig. 195. 



Fig. 196. 


Verres d'essai et accessoires isoles 


476. Accessoires ^ 


477. 


1 piece . 


472. Verres spheriques biconvexes ou biconcaves de 0,12 a 7 dioptries, le verre. j 

— — de 7,5 o a i 3 — — • 

_ — — de 14 k 18 — — • 

_ _ — de 20 dioptries, le verre . 

473. Verres spheriques plan-convexes ou plan-concaves, 

de 0,12 a 7 dioptries, le verre. 

_ _ de 7,50 a i3 dioptries, le verre. | 

_ — de 14 a 18 — 

_ — de 20 dioptries, le verre . 

474. Verres plan-cylindriques, convexes ou concaves, de 0,12 h 6 dioptries, | 

le verre... 

475. Verres plan-prismatiques, de i° a io°, le verre. 

_ — de 12 0 , le verre. 

t Verre depoli. 

Verre demi-depoli.. ■ • - 

^ Verres de couleurs. 

| Obturateur metallique .. 

Trou stenopeique.. 

1 Fente stenopeique .. 

Fente stenopeique reliable a volet. 

478. Fente stenopeique reliable par vis. 

479. Disque stenopeique a manche, pouvant recevoir des verres de bolte d’essai, avec plateau 

tournant a fente reliable par vis (Fig-. 190.). 

480. Baguette simple de Maddox. (Fig. 196.).. 

481 Baguette multiple de Maddox. 
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En bagues 
serties 

En bagues 
vissees 

1 » 

1 50 

1 25 

1 75 

1 50 

2 » 

2 » 

2 50 

1 25 

1 75 

1 75 

2 25 

2 50 

3 » 

2 75 

3 25 

1 25 

1 75 

1 50 

2 » 

2 50 

3 > 

1 » 

1 50 

4 » 

4 50 

6 * 

6 50 


20 

4 

7 
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Lunettes d’essai 



482. Fourche simple nicke- 
lee ... 

483. Fourche double divisee, 

nickelee. 

484. Lunette d’essai simple, 

modele leger, cercles nic- 
keles. 

485. La meme, modele extra- 

leger. (Fig. 197.). 


1 

4 


6 

8 


486 Lunette d'essai double 
divis6e, modele le¬ 
ge 1 ' (Fig. 198.) avec 
graduation sur les 

demi-cercles infe- ^SS|9| 

rieurs, soit d’apres 
le Docteur Javal 
(zero nasal a gau¬ 
che, temporal a Flg ' iq8 ' 

A87 t dr ° lte) ’ SOit d apr6S 16 CoNGRfes DE Naples 1909 (zeros temporaux) 

487 . La meme, avec nez reglable gradue. 

488 . Les memes, pour 3 verres k chaque oeil, en plus. 



12 

15 

3 










(Fig. 199.) k ecartement reglable gradue, 
tions sur les demi-cercles 
superieurs soit d’apres 
le Docteur Javal (zero 
temporal k gauche, zero 
nasal a droite), soit d’a¬ 
pres le Congk.es de Naples 
1909 (zero nasaux). 

Prix .- . 25 , 


sai des verres, a cercles 
doubles divises et nickeles. 

490. Strabometre du Doc¬ 

teur Galezowski, pour la 
mesure exacte de l’ecart 
pupillaire, a aiguilles ind6- 
pendantes, a ecart tempo¬ 
ral reglable. 

491. Lunette d’essai double 
nez reglable, disques tournants et gradua- 
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492 . Lunette d’essai double du Doc- 

soit d'apres le Congres i de 

Naples 1909. 35 * Rs ' 2 ° 1 ' 

493 . La meme, a disques tournants commandes par pignons dentes. (Fig. 201.) . . 

494 . Lunette d’essai du Docteur Joseph. (Fig. 202.) 

, nfr U * d ; sp0sitif nOUVeau ’ cette lunette > destine a l’emploi de verres plan-splferiques 

DlaneTT ? qUeS ’ ** leS V6rreS dans la monture en contact par leurs feces 

p anes de fafon a essajer les combmaisons dans des conditions identiques a celles on les 
verres d usage courant seront port6s. 

Avec dcart pupillaire rdglable par vis, disques tournants commandes par pignons, gra- 
duation du Congres 


495. Lunette d’essai du Docteur Sulzer. (Fig. 203 .) 

Cette lunette permet l’emploi de verres cylindriques rectangulaires qui se 
placent du cot<S de l’ceil, assocfes a des verres sph6riques de modele courant. 
La forme des verres cylindriques rend impossible toute erreur dans leur mise 
en place ainsi que tout displacement ulferieur dans la monture. La lunette est 
divis^e suivant la gra¬ 
duation proposiSe par 

plan-cjdindriques rectangulaires : 

1 verre convexe ) 

r verre concave S dCS num erOS : 0.25, O.So, 0. 7 5, I, 1.25, I.5o, I. 7 5, 2, 2.5o, 3, 3.: 
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496. Lunette double di- 
visee a ecart variable 
et a disques tournants 
com man des par pi- 
guons, soutenue par 
console articulee se 



Fig. 206. 


fixant au mur, a hauteur variable. (Fig-. 204.) . . 

497. Palette d’essai du Docteur Pley. (Fig. 205.) 

Cette regie, ou peuvent etre places 3 verres de 
boite d’essai, dans 3 supports a cercles gradu6s et a 
6cartement rfglable, peut servir de lunette d’essai, 
avec cet avantage qu’elle permet de passer instanta- 
' nfiment d’un verre a l’autre pour une comparaison 
immediate. Elle peut etre utilisfie comme regie a 
skiascopie en y plagant des verres de boite d’essai. . 

498. Cylindro-spherometre, module Giroux. Modele de 

poche extra-plat, nickele, en gaine peau, avec 
clef de reglage. (Fig. 206.)... 


499. Cylindro-spherometre a plateau divise indiquant 
l’axe des cylindres, avec levier a ressort mainte- 
nant le verre en place.. 



125 


35 


25 


45 
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Test colore permettant de reconnaitre les vices de refraction. (Fig-. 207.) 4 

Lentille de Stockes, modifiee par le Docteur J aval. 50 » ~ - 

Lentille de Stockes, modifiee par le Docteur Snellen ... 35 » ff | 

Optometre du Docteur Bull, pour la mesure de la refraction et de l am- |j * = | 

plitude d’accommodation. Regie graduee en dioptries et en pouces. = 

Avec trois lentilles 
mobiles et cadran di- 
vise pour l’astigma- —■ 

'N ^ " \ 504. Punctometre a main avec reglette 

divisee, nickele, a manche. 

505. Le mime, & pied articule, pour po- 

la ser sur une table. 

*f=l 506. Optometre du Docteur Badal, 

SpP^^ ! | avec une photographie, une fente ste- 

t*tl i nopeique mobile, g adue en dioptries 

metriques, monte & articulation sur 
pied, en boite bois. (Fig. 208.) .... 
507. Optome- 
tre du Doc- 

'Ill teur Badal, 


’ = —rer la refraction 
Fig. 208. en dioptries m6- 

triques. II est 

muni de deux photographies, Tune d’echelle optometrique deci¬ 
mate, 1’autre d’un cadran pour la determination de 1’astigma- 
tisme, ces deux photographies pouvant etre facilement inter- 
changees. 

Sur pied articule, en boite bois. 120 » 

508. Optometre du Docteur Perrin, petit modele.... 90 » 

509 . — — — grand modele . . . 150 » 

510. Disque optometrique du Docteur Perrin, modele du Service 

de Sante militaire (Fig. 209.). 50 » 
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511. Optometre da Docteur Ter- 
riex, modele Giroux, depose. 
(Fig^. 210.) 

Cet appareil se. compose d’un grand 
disque comportant la s6rie des verres 
sph6riques jusqu’a 5 diop tries en con- 
vexes et 8 dioptries en concaves par 
quarts de dioptries et de deux petits 
disques contenant chacun 5 cylindres 
convexes et concaves dont les axes 
peuvent etre places dans toutes les 
directions au moyen de deux pignons, 
d’apres la notation du Congres de 
Naples, 1909. 

Les verres sont d’un diametre bien 
plus grand que ceux des autres opto- 
metres, leur diametre est de 36 m / m .-Le 
grand avantage de ce systeme est de 
constituer rapidement devant 1’ceil du 
malade les combinaisons sph^riques 
et sph^ro-cylindriques les plus usit^es 
et de pouvoir les modifier instantanS- 


pemrmma/ 






. 


du Docteur Jayal 


Cet appareil se compose de 
denx roues. Tune portant les 
verres spheriques -{- et — de orn 
a 12 dioptries, l'autre les verres 
cylindriques concaves de 0.25 a 
14 dioptries, ainsi qu’une fente 
st6nop6ique, ces demiers, mus 
par un engrenage, pouvant pren¬ 
dre toutes les inclinaisons. Une 
aiguille indique lenr orientation 
en degr6s ou dapres un cadran 
lioraire. Le pied est muni d'une 
crfmaillere permettant de faire 


Chromo-optometre du Docteur 
Barthelemy, module du Mi¬ 
nister e de la Marine. (Fig. 
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heriques-f- et—de o.5o a io dioptn.es 
CO et permettant d’obtenir les combi- 


514. Regie du Docteur Parent, comprenam 

515. La meme, avec curseur portant les ver 

naisons jusque +20 et —20. (Fig. 

516. Les'memes, en pochette chamois, en pi 


;tant les series convexe et concave de 1 a 6 
s et deux curseurs portant l’un +o,i 
obtenir toutes les combinaisons 


? le du Docteur Antonelli por 
ainsi que deux ouvertures non garnit 
l’autre +i3 et —13. On peut ainsi 
+ig.5o par demi-dioptrie. (Fig. 2i5.) 
meme, en gaine chamois, en plus. . 


521. Palette d’essai du 
Docteur Pley, h trois 
cercles gradues pou- 
vant recevoir des 
verres de boite d’essai, 
spheriques ou cylin- 
driques, et permettant 
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la comparaison rapide de trois combi liaisons quelconques. Elle pent etre ntilisee, 
en raison de son allongement regulable, comme lunette d’essai. (Fig. 216. ). 

522 Boite de verres d’essai ponr skiascopie, contenant: i3 xerres spheriqnes biconxexes et 

i3 xerres spheriqnes biconcaxes des nnmeros : 0.2b, o.bo, 0.7b, i, 2, 3, 4, o, 6, 7, 8, 9, 
10, en boite gainerie. Les xerres montes en bagnes serties. 

523 La meme, xerres montes en bagnes a xis nickelees. 
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MOTILITE OCULAIRE 

MESURE DE LA CONVERGENCE & DE LA DIVERGENCE 
DES LIGNES VISUELLES 
PARALYSIE = STRABISME = DIPLOPIE 



Fig. 218. 


170 

20 


25 


526. Boite de prismes carres gradues d’apres les angles 
de deviation eontenant dix prismes de : i°, 2°, 4 0 , 
6°, 8°, io°, 12°, 14 0 , 16 0 , 20 0 . En boite gainerie . . . 

527. Boite gainerie, eontenant i5 prismes de i°, 2°, 3°, 

4 0 , 5°, 6°, 7 0 , 8°, 9 0 , io°, 12 0 , 14 0 , 16 0 , 18 0 , 20°. 

528. Boite gainerie eontenant 22 prismes de : i°, 2°, 3°, 

4 0 , 5°, 6°, 7 0 , 8°, 9 0 , id 0 , ii°, 12 0 , i3°, 14 0 , i5°, 16 0 , 
18 0 , 20 0 , 25°, 3o°, 40°, 5o° . :. 

529. Boite bois eontenant 
26 prismes en^double 

serie, soit deux de chacun des numeros : o°5o, i°, 2°, 3°, 

4°, 5°, 6°, 7 0 , 8°, 9 0 , io°, ii°, 12 0 .. 

530. Lunette d’essai pour prismes carres. 

531 Regie de prismes eontenant 6 prismes de : o°5o, i°, 2 0 , 3°, 

4 0 , 6°..... - 

532. La meme, eontenant 10 prismes de : o°5o, i°, i°5o, 2°, 2°5o, 3°, 

4 0 , 5°, 6°, 8°. 

533. Regie double de prismes eontenant 40 prismes repartis en 

deux series de 20, pouvant se placer devant les deux 
yeux. Chaque serie peut 
tourner autour d’un axe, de 
fagon que les bases soient a 

volonte internes ou externes. Chaque serie comporte 
les prismes : o°5o, i°, i°5o, 2°, 2°5o, 3°, 4 0 , 5°, 6°, 7 0 , 8°, 9 0 , 
io°, ii°, 12 0 , i3°, 14 0 , 16 0 , 18 0 , 20° ... 

534. Baguette simple de Maddox. (Fig. 218.). 

535. Baguette multiple de Maddox . 

536. Prisme mi-partie rouge, du Docteur Javal. 

537. Test chromatique. (Fig. 219.).. 

538. Test conique du Professeur Rogers. (Fig. 220.) .._... 

539. Axonometre de Thorington .. 

540. Prisme du Docteur Berlin . 
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546. Phoromdtre 4 “ v«ticules dans U pour H 

tious bonzontales 4clal realei les Hi 

■ 40 * 9 

(Indiquer le voltage). 3- 

nt un essai Fig - 321 

vertical dev 1ir la tn esure ^ 1T 1n i<i (Fig. 222.) • - • ' 
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549. Phorometre de 

Maddox. (Fig-. 223.). 

Cet appareil, destin6 a 
la vision de pres, se com¬ 
pose d’une regie portant 
a une extr6mit6 deux 
verres vert et rouge et 
a’l’autre deux 6chelles 
formas de trous, ! l’une 
horizontale et verte, l’au- 
tre verticale et rouge . . 


550. Amblyoscope 

Worth-Black. (Fig-. 


Form6 de deux tubes 
mobiles Tun par rapport 
a l’autre, et pouvant in- 


d£pendamment l’un de l’autre se 
ddplacer verticalement et hori- 
zontalemenf, l’amblyoscope per- 
met tous les exercices de conver¬ 
gence et de vision binoculaire.- 
Avec un jeu de figures sur cellu- 


551. Le mime, avec eclairage electrique 
et i-heostat.. . 


552. Ophtalmostato- 
metre du Docteur Po- 


L’ ophtalmostatometre 
sert a rep6rer de la fa eon 
la plus exacte la position 
Tun'par rapport a l’autre 










des centres pnpillaires. H donne 
de fa con ties precise Ienr teart. 
soft pour la vision de loin, soit 
pour la vision de pres, leors dis¬ 
tances respectives a la base du 
nez, la difference de niveau qni 
pent exister entre eux, la saillie 
du globe oculaire prise an som- 
met de la comSe. Des niveanx a 
bulle permettent de placer lappa- 
reil d’aplomb avant tonte mesnre. 


Sur pied 4 hauteur reliable pour 'poser sur une table 

553. Le meme, pour poser a terre 

554. Tableau schematique du Docteur Guende. 

pour 1 etude de la diploplie (dia¬ 
gnostic des paralyses musculaires I 

de l’oeil). Sur toile .... 5 , 

555. Tableau de Magnus modifie par Sureau flj 

pour l’etude des troubles de lappa- 
reil optique.. 5 8 

556. Tableau des mouvements des yeux du 

Docteur Laxdolt . ... 2 

557. Strabometre monoculaire gradue, en ivoire. .' 7 

558. Strabometre sur verre . g 

559. Strabomdtre du Docteur Lakdolt. ' forme de 

deux reglettes ...... 2 

560. Strabometre binoculaire du Docteur Galezowski, 

a aiguilles independantes pour channp 


561. Stereoscope Holmes, 


Pied pour stereoscope Holmes 
Stereoscope k miroirs du Docteur 


Stereoscope k cinq mouvements du 
Docteur Javal 

Stereoscope du Docteur Landolt. 
Stereoscope du Docteur Polack, a 
prismes tournants reglables. 

(Fig. 228.). 

Synoscope du Docteur Terrien, pour 
le strabisme convergent ou diver- 
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568. Cartons stereoscopiques du Docteur 

Javal, avec manuel du strabisme, don- 
nant la description et l’emploi de nom- 
breux appareils. 

569. Cartons stereoscopiques de Hegg. 

570. Cartons stereoscopiques de Kroll’s .. 

571. — — Dahlfeld. 

572. — — Haitz, pour la recherche du scotome 



5 »> 

5 , 

7 > 

7 * 

5 » 


573. Gril du Docteur Javal. 

(Fig. 229.). 5 » 

574. Le mime, avec pieds 

Fig. 229. 

pliants. ... 7 50 

. Echelle controleur du Docteur Javal, montee 

sur verre. 12 » 

Arc keratoscopique des Docteurs de Wecker et Masselon. 

(Fig. 23o.)... 80 


Diploscopes 


577. Diploscope a main, modele du 
Ce diploscope, par suite 
disque perc£ de trous, peut 




Docteur Joseph. 
de la mobility sur la regie du 
etre regie d’apres l’6cart pupil- 

laire. II permet 

les experiences fondamentales a 3 et 
a 4 lettres horizontalement, et verti- 
calement a 2 lettres, compietees par 
une baguette verticale. 


578. Diploscope ci main, modele 
du Docteur Sauvineau, reglable 
par allongement de la tige porte-mentonniere . 

579. Orthoscope a'main du Docteur Armbruster, 
module Giroux brevete 
s. G. D. G. (Fig. 23X.) 


La disposition des trous, 
qui peuvent etre obturis in- 
dependamment les uns des 
autres, ainsi que la presenta¬ 
tion des lettres sur trois lignes 
differentes montees sur pla¬ 
ques ou carres toumants, per- 
mettent un grand nombre 
d’experiences rendues plus 
variees encore par l’emploi de 
la reglette mobile. 30 * 
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580 Diploscope et deviometre du. 

Docteur Bouchart, nou¬ 
veau modele de diploscope 
a main. Modele depose. (Fig. 232 . j 
Dans cet appareil, muni de deux 
baguettes pouvant etre interposees si- 
multandment on s6par6ment, les dis- 
ques performs sont an nombre de 20 et 
peuvent instantandment etre remplacfes lun par 
1 ’autre. Suivant que Ton abaisse les deux baguettes, 
ou qu’on leve Tune, lautre on les deux simultanfe- 
ment, cbaquedisquedonne quatre expSriences.Trois 
cartons portant les lettres, dont Tun reversible, 
donnentun total de 320 experiences possibles, toutes 
r esum6es dans un tableau dont la lecture, des plus 
simples, 6vite a l’operateur tout effort de reflexion 
pour connaitre quelle doit etre la r6ponse du sujet. 
Un disque special avec carton a figure coloree sert 
a la mesure instantanee d’une deviation oculaire 
apparente ou cachee, cette epreuve rempla S ant 
celles de Javal ou de Maddox. 

Le porte-disque et les deux baguettes, mobiles 
sur la tige gradu6e' de l’appareil, permettent de 
regler l’ensemble suivant l’ecartement pupillaire 
du sujet. 

L’instrument, entierement de¬ 
montable, est d’une souplesse et 
d’une maniabilite qui n’avaient pas 
jusqu’ici ete r6alisees. 

Avec notice contenant le tableau des 
combinaisons. 


Fig. 233 . 


581. Diploscope a pied, modele du Docteui 
Sauvineau. 

Entierement pliant et demontable, cet appareil 
est celui a conseiller aux malades auxquels des 
exercices sont prescrits. II pent, en effet, une fois 
demonte, etre place dans un tiroir ou emporte en 
voyage pour eviter l’interruption du traitement. 
Avec un jeu de cartons interchangeables . . 

582. Diploscope du Docteur Remy (Fig. 233 ), 
modele a pied, a' hauteur et a inclinaison 
reglables, avec un jeu de cartons pour 
toutes acuites de i a .. 



583. Orthoscope a pied du Docteur Armbruster, 
modele Giroux , brevet^ s. g. d. g. (Fig. 204.) 


Fig- 234. 
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L'orthoscope, comme tons les appareils analogues, a pour but : 
i° La mesure giaphique des deviations oculaires, dans tontes les directions: 

2° La correction du strabisme par les exercices orthoptiques: 

3 ° Le choix de verres correctenrs ne troublant pas la vue binoculaire, 
q? La rechercbe des simulations. 

II comporte une s£rie de perfectionnements rendant son maniement rapide et peu com- 
plique, permettant des applications et des experiences plus nombreuses et nouvelles, grace a: 

i° Un pupitre a combinaisons multiples muni de deux tests optometrique et cbroma- 
tique interchangeables: 

2° Un disque mobile perce de quatre orifices circulates et de deux orifices cylindriques 
horizontaux, pouvant etre obtures a volonte. 

Le double dispositif permet de faire simultanement et rapidement les principales expe¬ 
riences, ainsi que la recbercbe tres facile de 
la. simulation. 

L’adjonction de deux verres color6s rouge et 
vert facilite encore les essais du meme genre. 

L’orthoscope porte a son extr6mite une lu¬ 
nette gradude muni d’obturateurs mobiles. 

L’appareil tout entier est tres stable et ne 
pr6sente aucun flottement. 

Prix de l’orthoscope grand modele .... 

584. Sur demande, il pourra etre fourni une 
paire de prismes tournants, donnant les 
degres de i a 5 o et pouvant s’adapter dans 
la monture de la lunette. 

Augmentation pour la paire de prismes. . 

585. Diploscope dynamometrique du Docteur 
Bourdeaux, avec test mensurateur. 

Cet appareil permet de rdaliser toutes les 
experiences habituelles mais a des distances 
variables depuis i metre jusqu’a quelques 
centimetres, d’ou son utilisation comme dyna- 
momfetre oculaire. 

586. Diploscope du Docteur Remy, modele a ligne de base variable du Docteur Polack. 
(Fig. 235 .) 

Cet appareil est le diploscope le plus complet qui ait 6t6 6tabli jusqu’ici. En effet, dans 
les autres modeles, le riglage suivant l’6cartement pupillaire ne se fait que tres approxima- 
tivement, soit par deplacement de l’6cran, soit par allongement de la regie, de sorte que 
l’instrument ne peut etre r 4 ellement exact que pour une seule ligne de base. 

Dans le modele du Docteur Polack, au contraire, il y a deux variables : 1 ’emplacement de 
l’6cran perc6 de trous, et l’ecartement de ces trous, qui se reglent automatiquement et simul- 
tan6ment en amenant sur la division voulue d’une regie gradu6e en 6cartements pupillaires 
le bord avant de la base de l’^eran. Cet appareil permet done de fagon tres precise des expe¬ 
riences exactes aussi bien pour un 6cart moyen que pour des hearts extremes, de 5 o jusqu’a 
72 m /„, soit a trois lettres avec fusionnement, soit a quatre lettres. 

Chaque trou de l’ecran est muni d’un obturateur independant. 

Une toile sans fin enrouiee sur des cylindres, permet de faire apparaitre dans une 
fenetre, ligne par ligne, des lettres de toutes acuites, des figures pour enfants, des cercles 
diversement color6s, etc. La mobilite de l’ensemble des cylindres enrouleurs permet, pour 



Fig. 235 . 



120 
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chaque ligne des tests, de realiser soit I’expteience a trots lettres, sort cede a qaatre lettres, 
tandis que des lettres fixes constamment visibles haat et bas dorment me 6preave sapple- 
mentaire avec fusionnement. 

Lappni-tete avec mentonniere mobile gradate et vis presse-tempes fixe de fa con tres 
stable la position da sajet. II porte an mesarear decart 
papillaire a fils servant a dteerminer la ligne de base de 
facon tres exacte, soit poar la vision de pres, soit ponr 
la vision de loin, de sorte qae ce dispositif est de grande 
atilite non senlement en vae d’exp6riences avec lappa- 
reil, mais dgalement poar mesarer de facon prtexse et 
rapide an 6carfc papillaire en vae des prescriptions a 
noter sar une ordonnance. 

Avec notice sur le mode d’emploi. 310 * 

587. Traite du Docteur Armbruster : Le diploscope et la 

correction des anisometries et du strabisme (Ap¬ 
plications medico-legales). 2 75 

588 . Appareil de demonstration de la vision dans le di¬ 

ploscope, dn Docteur Bouchart. Modele reduit. 

(Fig. 236.) . 50 

Le meme appareil peat se construire a grande tehelle 
poar la presentation a toat an auditoire dans an am¬ 
phitheatre. 

589. Appareils muraux pour l’etude de la diploplie. 

Nous nous tenons a la disposition de MM. les Ocu- 
listes et Chefs de cliniques pour l’etablissement des 
projets et devis de ces appareils dont l’importance vane 
saivant la precision des tesultats qn’ils doivent donner 
et saivant les dimensions de la salle ou lls sont a monter. 

590. Schemas du Docteur Morax pour l’enregistrement des f ,. g a36> 

mesures faites dans l’etude de la diplopie. Le cent. 3 » 

591. Les mSmes, gommes et reunis par bloc de cent feuilles. 3 50 
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APPAREILS pour devoiler la simulation 
D'AFFECTIONS oculaires 
OU D’ANOMALIES DE REFRACTION 




2 Appareil 4 Eclipse du Docteur Bouchart, a V e 
597. Prisme du Docteur Baudry 

5 " Tableau de Snellen, form* de ' lettres 
rouges et vertes dclairdes par transpa- 

dtats rerreS C °’ 0r4S »>»■*- 

5 " Tablea “ 4 '‘‘‘res transparen.es rouges et 

vertes dont Ia coloration pent Stre va- 
600 T nee ’ avec verr es colorCs correspondants. 

• ableaux de Stilling, deux fchelles ducuite 
.mpnmtes sur fond noir, Pune en vert 
lautre en rouge, avec verres de com 

lenrs correspondents. Sur toile. 

601. Tableau du Docteur Haselberg, compor- 
ant des lettres mi-rouges mi-noLs 
qm, vues a travers un verre rouge dont 

pect^Ed 1 Un d6S JeUX ’ Changrent das ' 
pect. E devient F, R devient P, etc. 


592. Appareil a diplopie croisee du Doc¬ 

teur Flee .... 

593. Stereoscope du Docteur Chauvel 

| 594. Autosynoptometre a miroirs du Doc- 

W teur Armaignac. (Fig. 23 7.) 

I Un nouveau Jeu de cartons donnant 

un nombre considerable de combinaisons 
et permettant la mesure de l’acuity vi- 
. suelle, fait de ce modele Je plus complet 
des apparel existant pour devoiler sans 
difficulty la simulation. 

Avec un tableau des combinaisons, une 
reproduction des echelles figurees 
sur les cartons et une notice 
595. Autosynoptometre a curseur du Doc¬ 
teur Armaignac, sur pied. (Fig 238 ) 
avec verres de couleurs complementaires. 
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PARIS 


TONOMETRE 


chiotz, nouveau modele Gmo, 
uveau modele prdsente 
it que 1’aigTiille ne peut 
J collerette formant un 
211 P Iace : les d6t6ri 
‘ate sont ainsi 6vit6es 
t etre passd a 1’dtuve 
Parties, pour pouvoir etre 


> ux - (Fig-. 239. , 
cette particularity et ce p e 
tomber dans aucune de ses r 
cercle complet la maintei 
tions de cette piece particuli 
L instrument, entierement m< 
II est dymontable a la main d 
nettoyd instantandment. 
Avec courbe des pr 
sions, en g-aine 


DEMONSTRATION 


603. Ophtalmotrope de 

Snellen, pour la de¬ 
monstration des mou- 
vements des yeux. (Fig-. 

240. ) Sur pied, log-e dans 
une boite-armoire . 

604. Ophtalmotrope du 
Docteur Landolt. (Fig-. 

241. ) ....... 


Appareil 


a demonstration 
le diploscope du Docteur 
ci-dessus n°588.). 


1 vision dans 
j chart. (Voir 


OPHTALMOFANTOM 

606 °“° fant6me simpIi “- 

607. Le mime, 

608 . Ophtalmofantoi 

glable, 


masque entier, modele c 
>me de Leiter, su: 
masque entier en ebonite 
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609. 

610 


611. 

612 


25 

50 


25 


45 


inclinables dans tous les m£- 
ridiens 



YEUX A DEMONSTRATION 

OEil du Docteur Thorington, modele simplifie en carton, avec 
fonds d’yeux sur papier . . 25 

(Eil du Docteur Troncoso, 
avec notice . . . • - 

CEil de Ryland. 

(Eil du Docteur Remy, avec 
12 dessins imprimes en cou- 
leurs (Fig. 243.), en game . 

(Eil du Docteur M. Perrin, 
avec trois oculaires mobiles 
permettant de rendre l’oeil 
hypermdtrope, emmetrope, 
myope ou astigmate, et 
12 fonds d’yeux peints sur 
cupules, en game. (Fig. 244.) 

1. (Eil du Docteur Badal. (Fig. 

245.) 

Ce modele, muni de deux 
roues, l’une portant les verres 
spMriques et l’autre les cylin- 
driques, permet de repr^senter 
toutes les anomalies de la re¬ 
fraction ; les cylindres sont 

100 

615. CEil du Doc¬ 
teur Parent. 

(Fig. 246.) 

Ce modele a axe 
mobile, avec in¬ 
dex indiquan' en 
dioptries l’amfrtro- 
pie, est muni de 
verres cylindri- 
ques; des 6preu- 
ves photogra- 
phiques sur verres permettent les 
essais ophtalmoscopiques. Des 
•fonds d’yeux repr6sentant l’ceil 
normal, le glaucome et la n6vro- 
r6tinite sont joints a l’appareil. En 
gaine .. 120 » 
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616 CEil artifi-ciel du Docteur Parent. (Fig'. 24 j) 




triples de celles de l’ceil rdduit de Donders, ce 
qui rend ^’instrument plus maniable et plus 
facile a graduer de facon exacte. La corn6e 
est en verre et l’ceil rempli d’eau. La ratine 
est represented par quatre disques ou drans 
que l’on introduit tour a tour dans l’oeil. 
L’dran, mobile au milieu de l’eau, permet de 
figurer rdllement la rdine du myope, de l’em- 
mdrope ou de rhypermdrope. 

Les quatre drans rdiniens reprdentent : 
i° Une photographie du fond de l’oeil. 

2° Une photographie d’optotypes. 

3 ° Un cadran horaire pour l’astig- 
matisme. 

4 0 Un verre d6poli gradu6 en demi- 
i- millimetres pour mesurer la gran- 

' 1 deur des images rdiniennes. 
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PLANCHES ET DESSINS ANATOMIQUES 

617. Coupe de l’oeil humain 
du Docteur Parent, en 
couleurs, a grande 
echelle, collee sur toile, 
dimensions 65 X 7 ° c /«* 
(Fig. 248.)'- ...... 

618. Atlas ophtalmoscopique 

du Docteur Parent, 
16 planches en eou- 
leurs contenant 114 fi¬ 
gures . . . ... 

619. Tableaux d’anatomie et 
physiologie del’oeil,par 
le Docteur Hirschfeld. 

620. Cartons du Docteur Haab, 
pour faciliter le dessin 
du fond de l’oeil.... 

621. Feuille de 12 fonds d’yeux 
en couleurs represen- 
tant les principales ma¬ 
ladies de la retinc. . . 


TIMBRES EN CAOUTCHOUC POUR SCHEMAS 

622 . Fond de l’oeil, droit et gauche, la paire. 

623. Champ visuel avec chiffres. 

624. Schemas pour ordonnances, avec indication des degres de Tastigmatisme, graduation 

du Congres de Naples 1909 ou graduation du Docteur Javal. 

625. Tampon humide perpetuel. . 


L’CEIL HUM AIN 



Fig. 248. 









ELECTRO-AIM ANTS 




- cTMirialement etabli a l’usage des 

s26 - 


Le mime. 


no volts, o,xo amp., *> . 

I" « volts, o,. amp., force > “maotsama.o. 

629. Cordons conducteurs pOT ^ ^ urie table. (Fig. 2=0.) 

630. Electro-aimantapm P^P^ ^ ^ noyan de fer 

===^3sr-.------ 

rr. = -S3.:: 

632. Le mime, 

633. Grand dleotro-aimant a ® robuste, est monts 

Ce model., forme d uo noyau‘ 

sur un support '°"f la bas e 

.rune peda^pmmSttnt de fair, tone- 
esi unc ^ pi est mum de 

tionner 1’interrupteu . 

ti, ~ 

Pour courant contmu no volts, 9 . 1.000 » 

environ ..’ gamp 1.050 » 

634. ^ mdme, pour courant con« v «o a 

635 Piece polaire plate pou 12 > 

^ . “eTpointe mobile dans tons les sens. 


Fig. 253 . 

637 


Sideroscopes 


638. 

639 


Sideroscope de Hxrschb rec herche des corps magn6- 

Le sideroscope permettant^ e d , une aiguille aimant&e 

tiques et leur localisation, P un pe tit miroir. La rota- 

suspendue a un fil de du fil et par suite la rotation 

tiondel’aiguille dfrtermi _ rinterm 6diaire dun systeme op 
du miroir. Celui-ci res , P lampe et les r6fl6chit vers u 
tique, les rayons lummeu d e P n dus visibles les d^place- 

\vec lampe a petrole. - 160 

L e meme, avec lampe a g$z - 160 > 

Lmdme, avec dclairage dleamue . 


260 

325 

360 
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galvano-cauter.es 


640 M-cb- porte-cautere en fibre noire, inddfonnable, muni de deux interrupteurs, I nn 4 
bouton pour la cauterisation instantanee, l'autre 4 verrou pour les cauterisations 

longues. 

641. Le meme, a un seul in¬ 
ter rupteur a bouton . 

642. Manche universel avec 

poignee ebene, denx 
anneaux conducteurs 
mobiles avec le guide- 
anses et amovibles. 
(Fig. 254.). 



643. Conducteur a forte section pour porte-cauteres. 


Cauteres pour les yeux, de formes diverses (Fig. 255.), longueur 3 % 

6 c / m . Chaque cautere. 

Micro-cautere a air chaud. (Fig. 256.) 

Cet appareil est compost d’un manche en bois 
avec canal d’air, spirale chauffante 6lectrique et amo- 
vible et embout en argent. La soufflerie se fait avec 

une poire double en caoutchouc. 

NOT A. — Indiquer le voltage du courant et 
sa nature, continu ou alternatif. 


ou, sur demande, 


m 


Fig. 256. 


50 » 
8 * 




. Poire double en caoutchouc, servant de 

soufflerie. 4 50 

Micro-cautere, comme le precedent, avec soufflerie disposee dans le manche, formde 
d’une poire en caoutchouc k demi recouverte de metal et fixee directement a la 
chambre chauffante. Cette derniere, metallique, est recouverte d’un tube en verre. 
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PILES, ACCUMULATEURS. TABLEAUX ELECTRIQUES 
pour lumiere, cauteres, electro-aimants, etc. 



bichromate de potassium, pour lumiere 
manivelle permettant d'immerg^er plus 
ments fait office de rheostat. En boite 
aes nickelees, contenant deux elements 
au total 4 volts. (Fig-. 207 .) . 122 » 

649. La -meme, a 

sables indepen- 
damment les 
uns des autres, 
pouvant fourair 
au total 8 volts. 




)0. La m&me, a 
6 elements, au 
total 12 volts. 
Prix. . 275 » 


:ommutateur 


652. Accumulateur transportable en bac celluloid 

pour cautere et lumiere, en boite noyer verni 
4 volts, 40 amp., avec rheostat . . . 105 1 

653. Le mime, 6 volts, 45 amp. 135 , 

654. Accumulateur transportable pour cautere et lu¬ 

miere, en boite noyer verni (Fig-. 25g.), com- 
prenant : 

4 616 ments de 10 am] 

8 volts, 1 rheostat pour 
1 commutateur pour le 
tension ou en quantity, 
les cauteres, 2 bornes p 
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CAPACITE 


656. Rheostat 


:urseur, ^ . oo ou 

sur planchette, permettant de 105 ~ • • ■ 41 50 

reduire le voltage d’une batte- l65 ~ ■ 57 50 

i ie d accumulateurs. Long"ueur • - 68 50 

2 4 c /m- Pour lumiere . 35 » ^ 

meme, pour cautere. 

ducteur de potentiel permettant Temploi des lampes de tout voltage 

sur cour ant de no volts, en 
' b °ite acajou (Fig. 260 .). 70 , 

fg?fl ' gji<=fj I I 656. Le meme, pour courant con- 

I 1 tmu 110 volts > Pour cautere 


con- 


PRIX DE L’ELEMl 

en bac 

celluloid 

2 volts 

4 volts 

11 50 

22 » 

14 > 

28 ? 

18 50 

37 * 

24 50 

46 50 

28 » 

55 > 

33 > 


38 50 


41 50 


57 50 


! 68 50 

‘ [ 
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12. Tableau pour caustique et endoscopie, snr planche never cire 
arec deux rheostats, interrupteurs, conpeadrcnits, inaction- 
nant sur batterie d accumulateurs. (Fig-. 268 .) 95 

;3. Tableau pour courant contiuu de no ou 220 volts, pennettant la 
caustique et l'endoscopie. 

Ce tableau, monte sur panneau en nojer verni, comprend : 

2 coupe-circuit, 2 in¬ 
terrupteurs, 2 rheostats 
de r6glage, 5 bomes 
d’emploi, 5 bomes pour 
relier le tableau a la bo- 
bine transformatrice. 
Celle-ci, independante 
du tableau, a contacts 
en platine, sert pour la 
reduction du courant 
du circuit caustique. 




Fig. 263. 


Derriere le tableau sont disposees les resis¬ 
tances pour lumiere. 

664. Tableau pour courant continu no ou 
220 volts, permettant l’endoscopie et la 
caustique, ainsi que la galvanisation, 
1 electrolyse, l’ionisation, la faradisation 
et la gulvanofaradisation. (Fig. 264 .) 

Ce tableau se compose d’un panneau en 
noyer ou acajou verni sur lequel sont months : 
4 interrupteurs, 1 rheostat pour cautere de 8 a 
20 amp., 1 rheostat pour lumiere, 1 reducteur 
de potentiel, 1 milliamperemetre, 1 appareil 
d’induction a chariot, 1 watteville, 1 commu- 
tateur pour les courants primaire et secon- 
daire, 2 lampes de resistance, 3 bornes d’em¬ 
ploi. 

II est accompagne des accessoires suivants : 2 cordons conducteurs a goupille, 3 elec¬ 
trodes de 3 , 10 et 20 7„ 2 , 1 electrode bouton, 1 electrode pinceau. 


ig. 264. 


420 


800 
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MICROSCOPES 



Modele I (Fig-265.) 

Ce microscope est un appar 


C 1 °Ses P caract 6 ristiques sont les suivantes : Bras en 
cuivre verni, a inclinaison variable, cremaillere 
deux boutons pour la mise au point. D “P hia S“ e 
tournant sous le porte-objet. Mirptr concave. Ocu- 
laires plan-convexes. Hauteur 26 c /m- 

Renferme dans une boite armoire a poite, en 
acajou verni, avec poign 6 e et accessoires diyers. 

665 Avec jeu de 3 lentilles achromatiques mobiles a 

grande monture donnant les grossissemen s 
X5o, Xioo, .. 

666 Le mime, avec les 3 objectits ci-dessus et 2 oculaires 

permettant d'obtenir les grossissements Xoo 
et X65; Xiooet Xi4<H XiSoet X200. 


Fig. 265. 



80 

90 
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Modele II (Fig-. 266 .) 

Grand microscope a poignee comportant: 

Cremaillere a double bouton pour la mise au 
point, double tirage amplifiant le grossissement, 
grande platine de ioo m / ra pour l’examen des cul¬ 
tures sur plaques. Diaphragme sous le porte- 
objet. Miroir concave avec mouvement pour la 
lumiere oblique. Oculaires plan-convexes. Hau¬ 
teur 27 c / m , 

Renferme dans une boite k porte avec poignee 
cuivre et accessoires divers. 

667 . Avec 3 lentilles acbromatiques mobiles grande 

monture, pouvant donner au total 6 gros¬ 
sissements, avec et sans tirage : i x55 a 
Xioo; 2. xno a X200; 3 . Xi 65 a x 3 oo . 

668 . Le meme que le precedent, avec deux oculaires 

donnant au total 12 grossissements : 1. X55 
et X 75 & Xioo et Xi 3 o; 2. Xiio et xi 5 o k 
X200 et X260; 3 . Xi 65 et X220 a X 3 oo et 
X 3 go. 

Le meme modele peut encore etre etabli avec 
les diverses series d’objectifs et d’oculaires indi- 
qu^es par le tableau ci-dessous : 



Fig. 266. 


N° ! 

COMBINAISONS DIVERSES 

Dormant 

les grossissements ei-dessous avec 
le double tirage non tire et tire 

PRIX 

669 

I objectif 1/4 inche . . . . 1 ocul. n°2. 

X200 k X340 

112 * 

670 

1 — 1/4 — .... 2 — —2,3. 

X200 a X340 et X26o k X400 

120 » 

671 

2 — i/ 2 , 1/4 inche . . 1 — —2. 

X 75 & Xi 3 o et X200 a X340 

131 » 

672 

2 — 1/2, 1/4 — . . 2 — — 2,3 . 

Le 1/2 inche Xl 5 a x i 3 o et X95 a X170 
Le 1/4 inche X200 a X340 et 260 a X45o 

139 » 

673 

3 — 1/2,1/4, i/ 5 inche 1 — 2. . 

X 75 k Xi 3 o, X200 a X340 et X290 k x 5 oo 

162 * 

674 

3 — 1/2,A/4, i /5 inche 2 — —2,3. 

Le 1/2 inche X'jo a X i 3 o et X95 a x 170 
Le 1/4 inche X200 a X340 et X260 a X45o 
Le i /5 — X290 k Xooo et x 38 o a X670 

170 » 


NOT A. — Ce modele de microscope n’ayant pas de vis micrometrique, on ne peut depasser 
ces grossissenients, la mise au point avec la cremaillere etant trop rapide. 
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Modele III (Fig. 267 .) 

Microscope grand modele comportant : 

Cremaillere a double bouton pour la mise 
an point rapide, vis micrometrique pour la pre¬ 
cision. Platine recouverte d’une plaque de caout¬ 
chouc inattaquable aux acides et produits chi- 
miques. Miroir double plan et concave avec 
mouvement pour la lumiere oblique. Double 
tirage amplifiant le grossissement. Oculaires 
plan-convexes. Diaphragme iris sous le porte- 
objet. Hauteur 28 c /m. 

Renferme dans une boite acajou verni a 
serrure avec accessoires. 

Ce modele peut etre etabli suivant les 
combinaisons indiquees au tableau ci-dessous : 


ft°* 

COMBINAISONS DIVERSES 

Donnant les 

grossissements ci-dessous avec le 
double tirage non tire et tire 

PRIX 

675 

i objectif n° 4 & grande ouvert., i ocul. n° 3. 

2 grossis. de X43o k X 720 

182 » 

676 

1 — —4 — — 2 — _3, 4 . . 

4 — X 43 o a XI100 

192 » 

677 

1 — —6 — — 1 — _ 3 . . . . 

2 — X060 a X 910 

208 * 

678 

1 - -6 - - 2 - -3,4 - . 

4 — X 56 o a X1400 

218 » 

679 

1 — — 6 — — 4 — — 1, 2, 3 ,4 

8 — x 33 o a-X1400 

234 » 

680 

2 objectifs n os 2, 4, a grande ouvert., 2 ocul. n os 2, 3 

8 — X170 a X 720 

216 » 

681 

2 — — 2, 4 — — 3 — — 2, 3 , 4 . 

12 — X170 a X1100 

226 » 

682 

2 — — 2, 6 — — 3 — — 2, 3 , 4. 

12 — X140 a x 1400 

252 » 

683 

3 objectifs n°? 2, 4, 6, grande ouvert., 4 ocul. n os 1, 2, 3 , 4 
Un objectif n° 0 donnant de faibles grossissements 
depuis 40 fois avec 1’oculaire n° 1, renferme dans une 
boite en cuivre. en plus 21 » 

24 grossis. de X140 a X1400 

301 » 

684 

3 objectifs n os 0, 2, 4, grande ouvert., 4 ocul. n os 1, 2, 3 , 4 

24 grossis. de X40 a Xiioo 

255 * 

685 

4 — — 0, 2, 4, 6 — 4 — — 1, 2,3, 4 

Pour les etudes et diagnostics bacteriologiqx 

32 — X40 a x 1400 

322 s 

686 

Un objectif n° 7 a immersion a l’eau donnant avec la seri 

e des oculaires n os 1, 2, 3 et 4 



des grossissements variant de X 388 a X1600 


128 * 

687 

Un objectif n° 9 a immersion homogene.a l’huile donnant avec la serie des oculaires 



n ts 1, 2, 3 , et 4 des grossissements variant de X420 a X1900 en plus 

173 » 
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Modele IV (Fig-. 268 ..) 


Grand microscope perfectionne pour recherches 
et etudes bacteriologiques, comprenant : 

Cremaillere a double bouton pour la mise 
au point rapide, vis micrometrique a divisions 
donnant le 1/100 de m / m . Double tirag-e amplifiant 
le grossissement avec division millimetrique. Miroir 
double plan et concave avec mouvements en tous 
sens pour les lumieres directe et oblique. Platine 
recouverte d’une plaque de caoutchouc inattaquable 
aux acides et produits chimiques. Diaphragme iris 
sous le porte-objet. Hauteur 33 c / m . 

Renfermy avec tous ses accessoires dans une 
boite a porte en acajou verni, avec serrure et poignee 
en cuivre. 

Ce microscope peut etre etabli suivant les com- 
binaisons indiquees au tableau ci-dessous; il est 
interessant de noter que la luminosity de l’optique 
de ce microscope permet aussi bien le faible gros¬ 
sissement de 5o diametres que celui de i85o et au- 
dessus. 



Fig. 268. 


N« 

COM BINAISONS DIVERSES 

Donnant les 

grossissements ci-dessous avec 
le double tirage non tire et tire. 

PRIX 

695 

3 objectifs n os o, 2, 4 grande ouvert. 4 ocul., n os 1, 2, 3 , 4. 

24 grossis. de x 5 o a Xi 5 oo 

348 » 

696 

4 — . — 0,2, 4, 6 — 4 — — 1,2, 3, 4. 

32 — X 5 o a X i 85 o 

415 > 


Pour les ttudes et diagnostics bacteriologiques : 


697 

Un objectif n° 7 a immersion a l’eau donnant avec la serie des oculaires n os 1 2 3 et 4 



des grossissements variant de X490 k X2200 


128 » 

698 

Un objectif n° 9 a immersion homogene a l’huile donnant avec la serie des oculaires 



n os 1, 2, 3 et 4 des grossissements de X090 k X2600 


173 > 


Accessoires speciaux pour les modeles III et IY : 

699. Revolver pour deux objectifs. 

700. — — trois — . 

701. Platine mobile a Ievier. 

702. Eclairage concentrateur de Abbe avec diaphragme a iris. 


43 , 
61 . 
31 » 
54 > 
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703. Chambre claire pour dessiner.. 

704. Micrometre oculaire, demi-centimetre divise en no parties. 

705. Micrometre objectif, sur lamelle Terre, millimetre divise en ioo parties. En ecrin 


Accessoires divers pour microscopes 

706. Loupe sur pied cuivre, a tirade, a double articulation, pour 1 eclairage des corps opaques 

Diametre 40 m / m .. 

707. La meme, diametre 60 m / m . ..... 

708. Microtome Rattier a molette donnant le i/'ioo e de m / m , a tubes concentriques peimet- 

tant de varier la grosseur de la moelle de sureau. Cuivre nickele, en etui.. 


709. Aiguille a manche ebene pour la dissection. 1 

710. Scalpel — — — — . 2 

711. Pince en cuivre. 2 

712. Preparations premier choix. la douzaine. 22 

713. — second —.. — 6 

714. Lamelles porte-objet, en glace a bords rodes. Petit format. le cent. 8 

Grand- format. — 12 

715. Lamelles porte-liquide. Petit format. — 35 

Grand format. — 40 

716. Verres extra-minces carres pour recouvrir les preparations. 

Dimensions 14 m / m . — 5 

— 16 - . ... - 6 

— 18 -. - 7 

— 20 —. — 9 

— 22 —. — 11 
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squ'd rhoriiontale- 
PViarniere a arret. 

- Ch »./ du centre de 

distance de oo /«. 

Permet ladjouct.oa de 

a xnouve- 
on centrale. 

caoutchouc 


Description- i ie ; 

tantd’inclinerVapparei 

taU Colonne. — Cyliudnqv 
Support. - Laisse un 
la Platine a la colonne. 
platine a chanot mobile. 
jVfiroir. — P lan e 

meats entous sens, a 

platine. — 100 > 

durci. Valets-pmces 
Sous-platine. — 
denseur Abbe et ui 

dans le plan de la I 
la mise au point di 


oncave, diametre 
encliqnetage a 
30 Recour. 

:kel6s. 

Consiste en une. 
a diaphragme ms 


monture pour con- 
pouvant etre amend 
la vis qui sert pour 

La sous-platine entiere 
peut etre rejetde en 
dehors du champ de 

l’instrument. 

Mise au point. 

Mouvement rapjde 
par crdmailldre. Mou¬ 
vement lent par vis m 
divisde en mo parties, 

displacement vertica ^ 
Tube support. 
sel Tube porte-oculau 

L’instrument est 

M ; nll avec tiroirs, pc 


pas de vis u 
millimetres. 

e boite-armoire 

j et clef. 


est a la fois 
est particu- 
jmploye dans 

n laboratoire, 
L ouvement mi- 
son condensa- 

e, il est indique 
oires des Uni- 


La construction < 

simple, precise et sol 
lieremedt utile lorsqu 

differentes sallesdun 
et a des travaux van 
cromdtrique a levier, 

t eur mobile etsatres 

nnT les Medecins c 
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___, c , E N-CONSTBUCTEU^_ 

giroux l op ti 5 ien ^--- 

---- ~~~~ l’inclinaison complete. 


, Eafer a chrral te "* permettant l'iad> Iiaison comP ^ 

—i' - ,o an — - >* ^ * 


- mobile- concave, diametre 5o "V® 

quetage S la p05U '°“ “° ( re courerte de 
platine . - l-.X^> inces mckeMs. 

dimension, de la pWto* 

^ . mtdLtrts commode pour le» 

rendexit ce mo Vexamen des 

trauau* d'embryologie et 
coupes du cecvea.ru en une monture 

Sous-platine. - Consist _ ^ re _ 

pour condensateur su p 6 rieur 

^ h °” de I:rda°n P Tl.nd n e S la p,tlne. 
peut etre amen 6 dans p point 

L sous-platine “**“ “* ”* pj*,. 

acartde de « Abb e d-e 
ture num 6 rique 1,20 est 1 
avec le statil. 

Miseaupoint.- Mouvement 
rapide par crtoaillfere. Mou¬ 
vement microm 6 tnque a le- 

vier. La tfete de la vis es 1 
vis 6 e en 100 parties corres¬ 
pondent chacune k un d 6 pla- 

Lment vertical deo”/mOo 5 .Le 

repere est a charniere et peut 
etre d 6 plac 6 a volontfe. 

Tube support. — Dia " 

metre 3 g“/-. P as de V1S um ’ 

versel. Tube porte-oculaire 
g radu 6 en millimetres. Glisse- 
ment sur drap. 

^instrument est livrt dans 
une boite-armoire en acajou 
avec tiroirs, poignSe, serrure 


Statif CAH >Fig=rl 


Ce modele se place, par 
la haute precision de son 
ajustage, et par la gran¬ 
deur de sa platine, an tout 

premier rang. Tons les p 
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metrique 4 levier etc font de ce statif ™ instrtunent sans rival ponr les Medecins les 
laboratoires des hopitaux et les physiciens. 

M Description. _ Pied . _ De «. ^ di.aensi^, » fer a ch „,L de g^ade stabi- 

u„e “rja “ etc^“ — **"« P- «— — 

plathTe^?Pe™Tf e '/ e , S 7° de , S dimeMions - otibsable Jasquan ceatt, de la 

platme . 7 5 / Permet 1 adaptation de la surplatine a chariot mobile. 

j-uiroir. Plsn Gt cod.C3.v0, didmptTP x^-vm/ a/t/-%»->+ » * 
ua. fourche five. a la tig, vertical, d. ,a soaT-pl'a^e “ “ ,0 ° 8 Se ° S d, ““ 

Valet5r=e,aiefli" 57 " i»a,,a,^bl. .« acid,,. 

le cn 7*Z la l ine ' T^ ran , d m ° dMe COm P let - Dia Phragme iris dont la monture pent recevoir 
sa eur . e hvrt avec l’appareil. L’iris inferieur est mu par afemaillere et 
pignon. pent tourner autour de son axe et etre excentrt pour obtenir tous les degrts 
declairage oblique. Le condensateur peut etre sorti du champ a volonfe. L’iris superieur 
es ans le plan de la platme. La sous-platine complete peut etre mise au point par 
cr^maillere et pignon. F 

Miseau point. - Mouvement rapide par crimaillere et pignon. Mouvement micron^ 
tnque a levier. La tete de la vis micrometrique est a deux diametres permettant de faire 
la mise au point avec deux vitesses differentes. Le disque de grand diametre est divis6 en 
ioo parties correspondant chacune a un defacement vertical de o “/ oo5 

Tube support. - Dia metre 3 9 Pas de vis universel. Tube porte-oculaire gradu6 en 
millimetres. Glissement sur drap. 

Le statif est livr6 en armoire acajou avec tiroirs, poign6e, serrure et clet. 

Prix, sans optique. 


Accessoires pour statifs BB, BBH et CAH 

Objectifs 

Les objectifs sont calculus pour une longueur de tube de 160 “/ m , facilement rtglable au 
moyen de la graduation en millimetres du tube porte-oculaire. Ils sont corrig6s pour une 
Spaisseurdu couvre-objet de o.iS"/,,, qui, pour les travaux ordinaires, peut varier de o,i5 a 
0,21 m / m . L’allongement du tube permet de compenser la difference. 

Les objectifs f 48 “A,, et f =32 m / m , a grand champ, sont destines auxfaiblesgrossissements. 
L’objectif f— i6 m / m est a employer pour les examens a faible puissance. Le f=8 m / m convient 
aux travaux de microprojection. Le f=4 m U se fait a deux ouvertures num^riques, o ,65 et 
0,80 : le premier est a grande distance frontale pour, mise au point a travers les couvre- 
objets 6pais: le second; a plus grand pouvoir r6solvant, permet d’utiliser des oculaires 
plus forts. 

Le f= 3 m / m permet des grossissements plus forts, ou encore, pour des grossissements 
£gaux a ceux donn6spar le f—4 m U ameliore 1’image avec l’emploi d oculaires plus faibles. 

Le systeme a immersion homogene f=i, 9 “/ m a une ouverture numerique de i, 3 o. II 
est indispensable pour les travaux de bacteriologie et letude des diatom£es, de meme que 
pour tous les travaux de haute precision a fort grossissement. 

— Ill — 
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umero 

oyer en 

vsteme a 

Ouverture numerique 

LMoiauLc uumaie 

en »/ ra 


717 

i 

48 

sec 

0,08 

53 


718 

2 

32 

— - 

0,10 

38 


719 

3 

l6 

— 

0,25 

5 


720 

4 

8 

— 

o, 5 o 

1,6 


721 

5 

4 - 

— 

o ,65 

0,6 


722 

6 

4 

— 

o ,85 

o ,3 


723 

7 

3 

— 

o ,85 

0,2 


724 

8 

L 9 

imm. homog. 

i, 3 o 

o,i 5 


Oculaires Huyghens 





Chacun 

des oculaires 

de cette s 4 rie porte un numSro qui donne le grossissement d 

le cas de son emploi comme loupe. Ils sont etablis de fagon que 

le changement de l’ocula 


me fois la 

mise au point faite, ne modifie 

celle-ci que de fa son 

insensible. 




Tableau 

des oculaire 

5 


Tableau des grossissements 

Longueur du tube : 160 m / m . 
Distance de Fimage : 25 o m / m . 
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Condensateurs Abbe 

Indispensable*; dans le -M.de forts grossissements. Us sent dtablis snirant trois 
modeles : 

Condensates achromatique, indispensable pour la microphotographie. 

Condensateurs ordinaires, corriges nniqnement ponr le janne. Ils se livrent en 
denx overtures numeriques. L’une, 1 , 20 , est a utiliser avec les objectifs d’ouvertnre 
nnmerique moyenne, ponr travaux courants; ce condensatenr comporte nn diaphragme 
ins et nne bague mobile pouyant receyoir un yerre blen on des diaphragmes fixes per- 
mettant de vaner les effets d’eclairage. L’autre, 1 , 40 , a ntiliser ayec les objectifs a grande 
ouverture; ce condensatenr est monte comme le precedent. 

Dans le cas de l’objectif k immersion, interposer une goutte d’huile de cedre entre 
le condensateur et le porte-objet. 

730. Condensateur achromatique, ouverture numerique 1,00 

731. — ordinaire, O. N. 1,20 

732. — — O, N. 1,40 

Illuminateur a fond sombre (Fig. 272 .) 

Se mettant & la place du condensateur Abbe, cet 
illuminateur permet l’examen des micro-organismes non 
colores et vivants. II eclaire l’objet sous une incidence 
tres rasante, de sorte que les objets apparaissent brillam- 
ment dclaires sur fond sombre. La lumiere doit provenir 
d’une source tres puissante, soleil, lampe k arc, lampe 
Nernst, lampe k incandescence a gaz. 

733. Illuminateur a fond sombre, avec iris 

734. Globe condensateur avec support 

735. Diaphragme, indispensable dans le cas d’un objectif a im¬ 

mersion homogene, en raison de sa grande ouverture. 

Surplatine d chariot mobile 

Cette surplatine est construite pour donner deux deplacements rectangulaires com- 
mandes par pignon et cremaillere, de 45 et 76 m / m d’etendue. Des verniers donnent 
le r/io e de millimetre. Trois vis permettent de regler le parallelisme de l’objet et de la 
platihe. 

Cette surplatine peut se placer et s’enlever instantanement. 

736. La surplatine, en ecrin. 

Revolvers 

Les revolvers se vissent directement sur le tube porte-objectif et sont munis de 
pas de vis pour recevoir eux-memes les objectifs. Lorsqu’il en est fait usage, la lon- 


78 * 
22 50 
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gueur du tube du microscope, qui est normalement de 160 m / m , doit etre diminuee de 
17 m / m , epaisseur du revolver. 

737. Revolver double.*. 24 50 

738. Revolver triple. 33 50 

Appareil a dessiner 

Se fixant sur le tube porte-oculaire, permettant de superposer l’image de l’objet et 
celle d’une feuille de papier sur laquelle se fait le dessin. 

739. Chambre claire fixe.. 44 50 

740. — — pouvant etre a tout moment rejetee hors de l’axe, avec verres bleus 

moderateurs de l’eclairement, mobiles, avec miroir a inclinaison reglable et reperable, 

a tige support reglable. . 56 » 

741. La meme, avec verres moderateurs a rotation, a prisme monte sur dispositif de reglage. 95 » 

Table a dessiner 

Mobile dans tous les sens, reglable en hauteur, evitant la deformation de l’image 
et permettant de voir nettement la feuille de papier. 

742. Table a dessiner, avec appui-main. 50 » 

Appareils de mesure 

743. Micrometre objectif grave sur verre en 1/10 et 1/100 de millimetre. En etui.. 13 50 

744. Micrometre oculaire. Grave en 1/10 de millimetre. 7 . » 

Hemocytometre 

745 . Appareil de Thoma ou Turk, avec cellule & compter et deux pipettes-melangeur, l’une 

pour diluer au 1 / 100 , l’autre pour diluef au 1 / 10 . En etui .. 44 50 

Centrifugeurs 

746. Gentrifugeur a main, 1 vitesse: 3.ooo tours. . 56 » 

747. 2 vitesses : 3.ooo et 10.000 tours, avec hematocrite Daland et 

accessoires . .. s 

748. Gentrifugeur hydraulique.. g 7 s 

749. Centrifugeur electrique pour courant continu no ou 220 volts, avec hematocrite Daland 

et accessoires. . 250 * 

750. Le meme, pour courant alternatif no ou 220 volts, 40 periodes. 250 » 

— 114 — 
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Appareils de polarisation 

POLARISEURS. - Se fixent a la bague destinee an condensatenr Abbe. 

751. Modele C. Avec une plaque de selenite. 

752. Modile D. --Wee 3 lames de selenite en montnres serties,’arec indication de la conlenr 

obtenue par chacune. 

ANALYSEURS. 

753. Module A. Se fixant a la base du tube porte-objectif. A prisme de Nicol tournant. 

754. Module B. Se fixant par bague de serrag-e et recevant Ioculaire. Un collier gradue 

permet de reperer les angles de rotation. 


Microscopes complets 

Nous donnons ci-dessous quelques combinaisons-types pour guider 
dans le choix assez complique des systemes optiques. Ces combinaisons 
peuvent d’ailleurs etre modifiees a volonte, nous ne les donnons qua titre 
d’indication. 


COMBINAISON I. — Speciale pour recherches medicales et diagnostics bacte- 


riologiques. 

Objectif achromatique f = 16 m / m . 31 50 

— /'- • 4 m /m .. 49 , 

— f= i ,9 m /m a immersion homogene. 145 » 

Oculaires Huyghens 7 1/2 et 12 1/2 . 16 » 

Revolver triple. 33 50 

Illuminateur a fond sombre et diaphragme pour objectif a immersion. 81 50 


(Grossissements X65 k X 1260 ). 356 50 


Prix avec statif CAH. .. 367 > 4 356 50 

Prix avec statif BBH. 300 »... 356 50 

Prix avec statif B B. 212 » + 356 50 


COMBINAISON II. — Pour recherches anatomiques. 

Objectif achromatique f = 16 m / m . 

— — f = 4 "'/m.... 

Oculaires Huyghens 7 1/2 et 12 x /2 . 

Revolver double. 

(Grossissements x65 a x56o). 


Prix avec statif BBH. 390 

Prix avec statif BB. 212 


31 50 
49 * 

16 » 
24 50 

121 > 

V-j-121 » 

» + 121 » 


— n5 — 


61 50 
72 50 

44 50 
72 50 


723 50 
662 50 
568 50 


427 > 

333 , 
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COMBINAISON III. — Pour eiamen des papiers, etoffes, celluloses, etc. 

Objectif achromatique f — 32. m / m .. 

f= 1:6 m /m. 

• - f --~ 4 %.. 

Oculaires Huyg-bens 7 1/2 et 10 ... 

Appareils de polarisation. 

(Grossissements x3o a X43o). 


24 50 
31 50 
49 » 

16 > 
106 > 

227 »• 


Prix avec statif B B 


212 *+227 *=439 


COMBINAISON IV. — Pour l’etude des levures et ferments. 

Objectif achromatique/= 32 m / m . . 24 50 

— — /= 8 m /m.:. 49 * 

— 3"'/m .. 49 * 

— —: f i,g m / m , a immersion homogene •. 145 » 

Oculaires Huyghens 7 1/2 et 12 1 / 2 . .. 16 » 

Micrometre oculaire. 7 » 

objectif. 13 50 

Surplatine a chariot mobile. 100 » 

(Grossissements x3o a X 1260 ). 404 » 


Prix avec statif CAH. 367 * + 404 ». = 771 

Prix avec statif BBH. 306 » -j- 404 » = 710 

Prix avec statif B B .. 212 *-(-404 » = 616 



— 116 
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Statif W (Fig. 273 .) 


Ce modele repond 
a toutes les exigences 
des travaux de labo- 
ratoire. Grande pla- 
tine en verre 65x85 m / m 
sous laquelle peut etre ^ 
placee une lame me- 
tallique blanche et 
noire pour l’eclairage 
opaque. Miroir plan et con¬ 
cave de 5o m / m inclinable en 
tous sens. Porte-loupe mo¬ 
bile de 70 m / m de longueur, 
permettant l’exploration de 
toute la platine. 

L’instrument est livre 
en armoire. 


755. Statif W, sans doublet 


appui-mains 


756. Appui-mains, la paire 


Grand modele tres complet, 
solide et tres stable. 
Platine 80 X 90 m / m , 
semblable a celle du 
statif W. Miroir 
plan et concave de 
65 m / m mobile en 
tous sens. Porte- 
% loupe mobile de 

90 m /m; un support 
% supplementaire 

9 peut etre livre pour 

1 ’utilisation de l’ap- 
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pareil a dessiner d'Abbe. Deax appni-mains en acajoa ayec sapports ea acier accompa 
gnent 1 ’appareiL 

L’instrament est liyre en armoire. 

757. Statif Y, ayec appai-mains, sans doablets . .. 


Doublets simples 


Composes de deax lentilles plan-conyexes, ces doablets donnent an gTand champ 
plan et ane bonne definition des details. IIs s’adaptent aax microscopes de dissection. 



Grossissement 

Foyer 

Distance frontale en m / m 

Champ 

Prix 

758. 

7 

37 

l5 

-47 

7 * 

759. 

id 

25 

12 

i 5 

7 » 

760. 

i 5 

18 

8 

12 

7 » 

761. 

20 

i3 

7 

IO 

7 » 

762. 

40 

6 

4,5 

7 

7 » 


763. Snpport a manche et a bagae de serrage poavant recevoir les doablets. 4 50 



:i8 - 










19, Rue de L’OdEon, PARIS 


AUTO.INSOLATEUR LAR.YNGIEN DU D r ALEXANDRE 

etabli en collaboration aVec M. C. “BALLET 


La Taleur curative de l Miotherapie locale dans le traitement dn larvnx n est plus 
a demontrer, mais la difficultt de cette heliothCrapie a etdjusqu’ici nn obstacle 4 sa 
generalisation. 



L appared auto-msolateur du Docteur Alexandre a ete etabli en me de permettre 
an malade de faire lui-meme facilement l’insolation de son larynx, sans l'aide du mede- 
cm qui n’a plus 
qua diriger la 
cure en indiquant 
la duree etFinten- 
sitenecessaires de 
l’insolation. 

La raise en 
service de cet ap- 
pareil parmi les 
malades du Sana¬ 
torium Mangini, 
d’Hauteville, que 
dirige le Docteur 
F. Dumarest, a 
montre que ce but 
etait atteint, et 
que l’emploi de 
l’appareil est pra¬ 
tique et aise pour 
tout malade. 

En dehors de cette facilite d’emploi, l appareil permet d’augmenter ou de diminuer 
l’intensite du soleil pour l’amener au degre voulu, et l’emploi de miroirs en quartz et en 
argent, au lieu de miroirs de verre, evite l’absorption des rayons chimiques utiles. 

Enfin le malade, voyant chaque jour l’etat de son larynx et les modifications qui 
s’y produisent, s’interesse a sa cure et ne se laisse decourager ni par la suppression 
de la voix ni par la duree toujours longue du traitement. 

La figure 275 represente le malade utilisant l’appareil. 

La notice speciale sur son emploi est envoyee franco sur demande. 


Fi/r- : 


764. L’appareil complet, avec miroir laryngien en quartz, thermometre, accessoires divers, 

housse pour le corps de l’appareil, games en peau pour les miroirs, monte sur pied 
a hauteur reglable pouvant etre pose sur une table .. 

765. Le meme, sans pied, avec pas de vis universel pour fixer sur un pied photographique a 

poser k terre. 

766. Les memes, en bolte gainerie, interieur velours, en plus. 

767. Rallonge permettant de poser l’appareil n° 764 a terre. 


65 » 

65 > 
12 > 
12 50 
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PIECES ANATOMIQUES 



%{Mk 


769. L’oeil et ses annexes. (Fig-. 276 et27 
Ce modele moutre tons les muscles 
annexes, les nerfs et les vaisseanx, ainsi 
- Iorbite. L’ensemble, an grossissement de ; 
est demontable en 
11 parties. Les cou- "l (T"| 


formant 


Fig. 276. scierotique, la cbo- 

Piece entiere, vue de face r0ide et ses vais ~ 

seaux, la ratine, le 

„. . cristallin, etc. 

Dimensions o m 37Xo m 3i. 

Monte a pivot sur socle, avec notice. 280 » 

770 . Globe de l’oeil, sen! avec nerf optique, muscle 
dr °it inferieur et petit obli- 
1 ue et amorces des autres 

771. Retine. Coupe fortement 

jCette piece presente sur deux f, 


Piece entiere, vue de profil. 


s une coupe perpendi 
montre les diverse' 
pigmentaires, [baton- 


nets, cones, 


intensions 


772. CEil theorii 


ique. (Fig. 279 .) 

Ce modele serf a montrer la 
refraction dans 1 ’oeil. Un verre 
convexe represente la cornee; l’iris 
est figure; une lentille en verre 
biconvexe occupe la place du 
cristallin. L’image des objets est 
regue sur une glace d6polie rem- 
plagant une partie de la r6tine. 

Diametreo m i 7 . . 40 » 


773. La vue. (Fig. 280 .) 

Coupe de l’ceil vu p ar 
trant les muscles faisant m 
optique, les diverses em 


mon- 




toutes les parties du globe de i'oeil, 
hnmenr vitr6e, cristallin, etc. 

Dimensions o m 28Xo m 2i. 

Sur plateau, avec notice . . 50 » 

774. Oreille. 

Ce modele, demontableen cinq par¬ 
ties, tres grossies, permet 1'etude de 
l’oreille exteme, de l’oreille moyenne et 
de tous ses details : marteau, enclume, 
etrier, muscles moteurs, et de l’oreille 
interne, canaux semi-circulaires, lima- 


Dimensions o m 6oXo m 38. 

Monte a pivot’sur socle, avec notice 


Coupe tres grossie du lima<;on. 
Dimensions o m 29 Xo m 2 g. 

Sur socle, avec notice .... 


776. Coupe mediane dunez. (Fig. 281 . 

La coupe a pratiqude si 
diane, pour la montrer entiere 
et laisser voir les cornets sur 
les nerfs olfactifs, la membrane 
rieure des losses nasales. 

Dimensions o m 53xo m 25. 

Sur plateau, avec notice .... 


jr le cote de la cloison m6- 
sur l’une des preparations 
l’autre. Ce modele montre 
pituitaire, et la partie inie- 


Hauteur o m 3o. 
Monte a pivot 
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bouchon a vis permet 
d’obturer Tun ou l’autre 
des orifices des tubes pour 
les vaporisations monocu- 
laires. Avec lampe a al- 

cool. 35 * 

783 Grand vaporisateur de cli- 
nique, a deux fourches, 
fonctionnant au gaz. 

Prix.160 » 

784. Pulverisateur a aspiration, 
pour les voies respira- 
toires et tous autres usa¬ 
ges. (Fig. 285 ). Avec enton- 
noir en verre et lampe a 

alcool. 21 » 

YEUX ARTIFICIELS 

(Eil etabli d’apres modele. 

— — — — par trois exemplaires . 

CEil etabli d’apres moulage et indications sp<§ciales 

Collection d’jeux artificiels, par 12 assortis . 


Envoi d’une collection pour essais sur demande. 

Pour les jeux demandes en collection, priere de bien indiquer le c 6 te, droit ou 
gauche, et la teinte de l’iris. 


T 


la-price. 15 » 

10 » 

30 > a 50 > 

la piece. . 5 » 

4 » 

3 » 
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OUVRAGES CONCER.NANT LES MALADIES DES YEUX 


785 . Adam. — Precis de therapeulique oculaire, 

traduit de lullemand par le D r Hahn - 

786 . Antonelli. — Les stigmates ophtalmos- 

copiques rudimentaires de la syphilis 
hereditaire. . . . ... 

787 . Armaignac. — Memoires et observations 


d'opbtalmologie pratique. 12 

788 . Armaignac. — De la greffe animale et de 

ses applications a la chirurgie.. 3 50 

789 . Armaignac. — Traiteeiementaired’ophtal- 

moscopie, d’optometrie et de refraction 
oculaire. 6 » 

790 . Armbruster. Le diploscope et la correc¬ 

tion des anisometropies et du strabisme 
(Applications m6dico-iegalesj. 2 75 


791 . Atlas de l’ceil. — Ses diverses enveloppes 
et sa coupe horizontale. Planche en cou- 
leurs s’ouvrant buit fois et donnant, 
grandeur naturelle, la place, la forme et 


la fonction de tous les organes. 2 50 

792. Barthelemy. — Examens de l’ceil, au 

point de vue de l’aptitude au service 
militaire.. 5 

793. Beal. — Les corps Grangers magnetiques 

intra-oculaires et leur extraction .... 2 50 

794. Benaky. — Du sens chromatique dans 


l’antiquite, sur la base des dernieres 
decouvertes de la prehistoire, de l’etude 
des monuments Merits des anciens et 


des donn6es de la glossologie. 5 » 

795.. Berger. — Les maladies des yeux dans 
leurs rapports avec la pathologie g6n6- 
rale.■. 10 

796. Boussuge. — L’ceil senile. 2 50 

797. Caillaud. — Le choix des verres et de 

leurs montures en ophtalmologie.... 3 50 

798. Caillaud. — Technique de l’examen fonc- 

tionnel de l’ceii et correction des am 6- 
tropies.. 3 50 

799. Cantonnet. — L’opbtalmologie du prati- 

cien. . .. 2 50 

800. Chabe. — Histoire de l’opbtalmologie a 

Bordeaux .. 3 50 

801. Crenn. — Notes d’opbtalmologie sur Ma¬ 

dagascar. 2 

802. Curtil. — Le pseudo-gliome de la ratine. 3 


803 . Darier. — Legons de tb^rapeutique ocu¬ 
laire bashes sur les decouvertes les plus 


rdeentes. Legons faites a la Faculty de 

Paris . 8 » 

804. Dor. — La fatigue oculaire et le surme- 

nage visuel . 1 50 

805. Dcfour. — Quelques renseignements sur 

les verres de lunettes et leur emploi . . 1 50 

806. Favre. — L’exenteration complete sous- 

p6riostee de l’orbite. 2 » 

807. Fromaget et Bichelonne. — Precis cli- 

nique et thferapeutique de l’examen fonc- 
tionnel de 1’oeil et des anomalies de la 
refraction. 10 

808. Fuchs. — Manuel d’opbtalmologie, 3 e edi¬ 

tion frangaise. Traduction Lacompte et 
Leplat . 25 » 

809. Gabrielides. — Ophtalmologie microbio- 

logique. Les conjonctivites microbiennes, 
description de leurs microbes. Les 
conjonctivites toxiniques. Keratites. . 9 

810. Gagniaux. — Resultats eloignes de Ite¬ 

ration de la cataracte. 2 

811. Giraud. — L’oeil diathesique. Relations 

de la diathese avec les affections des 
organes de la vision. 4 


812 . Gloaguen. — L’acuite visuelle, les vices 
de refraction, la vision, les couleurs, au 
point de vue de la clinique et de l’ad- 
mission dans les services publics 


(guerre, marine, chemins de fer). ... 2 50 

813. Greef. — Atlas des maladies externes de 

l’ceil, 5\ planches noires et coloriees . . 35 

814. Haab. — Atlas-manuel de chirurgie ocu¬ 

laire. Edition frangaise par le Docteur 
Monthus . 16 

815. Haab. — Atlas-manuel d’ophtalmoscopie, 

edition frangaise par les Docteurs Ter- 
son et Guenot . 15 

816. Haab. — Atlas-manuel des maladies 

externes de l’ceil, edition frangaise par 
le Docteur Terson . .. 16 » 

817. ‘ Javal. — Traite d’ophtalmometrie. . . . 20 » 

818. Lagrange. — Precis d’opbtalmologie, 

3 e edition. 10 » 

819. Lagrange et Valude. — Encyclopedic 

frangaise d’opbtalmologie. g volumes ..150 

820. Landolt. — Diagnostic des troubles de la 

motilite oculaire. 3 


— 124 — 
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821 Lapersonne et Cantonnet. — Manuel de 
neurologie oculaire. 

822. Maitland Ramsay. — Atlas des maladies 

extemes de 1’oeil. 3o planches en cou- 
leurs et 18 photogravures. Traduit par 
le Docteur A. Leprince. 

823. Marques. — La physique biologique pra¬ 

tique . 

824. May et Bouin. — Maladies de l’ceil . . - 

825. Monthus et Opin. — Precis de technique 

microscopique de l’oeil .. 

826. Morax. — Precis d’ophtalmologie, 

' edition igi3. 

827. Onfray. — Manuel du strabisme .... 

828. Onfray et Tessier. — L’ceil et le prati- 

cien. Consultations ophtalmologiques 
et oculistiques d’urgence. 

829. Pansier. — Trait6 de l’oeil artificiel . . . 

830. Pansier. — Histoire des lunettes. 

831. Pansier et Laborde. — Le Compendil 

pour la douleur et maladies des yeux, 
qui a 6t6 ordonn6 par Bienvenu-Graffe. 

832. Parent. — Atlas ophtalmoscopique, 

. 16 planches en couleurs contenant 
114 figures.. 

833. Parisotti. — Histologie pathologique de 

l’oeil.. 

834. Pichon. — L’ophtalmologie indispensable 

aux praticiens. 

835. Poulard. — La pratique ophtalmologique 

a l’usage des praticiens. 


6 » 


40 ■ 

4 » 

8 » 

6 » 


14 

5 


6 » 

4 -> 

3 50 


32 » 
16 » 

7 » 

8 » 


836. Rolland. — L'elevage de l’ceil du liseur 

avant et pendant la lecture. 

837. Schweigger. — Lecons d’ophtalmoscopie. 

838. Scrini et Fortin. — Manuel pratique 

pour le choix des verres de lunettes et 
l’examen de la vision.- - - - 

839. Soelberg-WellS. — Trait6 pratique des. 

maladies des yeux. 

840. Terrien. — Chirurgie de l’ceil et de ses. 

annexes...-. 

841. Terrien. — Precis d’ophtalmologie . . - 

842. Terrien. — Syphilis de l’oeil et de ses 

annexe's.. • - - - 

843. Terrien et Hubert. — Traitement adju¬ 

vant du strabisme.-. 

j 844. Truc et Chavernac. — Hygiene oculaire 
et inspection des fecoles.. • • • 

845. Truc et Pansier. — Histoire de l’ophtal- 

mologie a 1’Ecole de Montpellier du xn c 
au xV siecles... 

846. Truc, Valude et Frenkel. — Nouveaux 

616ments d’ophtalmologie, 2 e Edition . . 

847. Van Lint. — La pratique ophtalmologique. 

848. Van Lint. — Accidents oculaires provo- 

qu6s par l’61ectricit6. 

849. Vignes. — Technique de l’exploration 

oculaire, introduction a l’6tude de 
l’ophtalmologie.. 

850. Yvert. — Trait6 pratique et clinique des 

blessures du globe de l’oeil. 


2 50 

3 50 


Publications periodiques 


Prix de 
l’abonne- 
ment 


Annales d’Oculistique, mensuel. 

France et Union postale.• • • 

Archives d’O.phtalmologie, mensuel. 

Paris... 

.. 

Union postale.. ' 

Bulletin de la Societe d’Ophtabnologie de Paris,. 


22 

23 


mensuel. 

France et Union postale. 

La Clinique Ophtalmologique, mensuel. 

France et Union postale. 

L’Ophtalmologie provinciale, mensuel. 

France . 

Union postale. 


Prix de 
l’abonne- 


Recueil. d’Ophtalmologie , mensuel. 

France et Union postale. 

Revue generate d’Ophtalmologie, mensuel. 

Paris ... 

D6partements. 

Union postale.. 

Revue francaise d’Optique et de Lunetterie, 
mensuel. 

France. 

Union postale. .-. 

Revue intemationale d’Hygi'ene et de Thera- 
peutique oculaires, mensuel. 

France . . 

Union postale..- 


20 » 

20 » 
22 » 
22 50 


6 » 

8 » 


8 » 

10 » 











































TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D’AUTEURS 
Renvoyant a.ux numeros d’ordre des appareils 


Abadie. 

Vaporisateur, 780. 

Eclaireur pour microscopes, 702, 730 a 
732. 

Alexandre. 

Auto -insolateur laryngien, 764 a 767. 
Antonelli. 

Boite de verres a cataracte, 470, 471. 
Ophtalmoscopes, 80. 94. 

Plaque toumante, i58. 

Regie a skiascopie, 5 ig, 520 
ScotOmetre, 379. 

Armaignac 

Autosynoptometres, 594, 5g5. 

Biloupe, 19. 

Echelle a main, 324. 

Echelle optometrique, 292, 293, 3oo. 
Lunettes d’essai, 492, 493. 
Ophtalmoscope electrique, 140. 
Polyoptotypes, 3i8. 

Test laines, 386. 

Armbruster. 

Orthoscopes, 579, 583, 584. 

Traite du diploscope, 587. 

. Aubaret. 

Campimetre portatif, 367. 

^ B 

CEil a demonstration, 614. 
Ophtalmoscopes, 88, 8 9. 

Optometres, 5o6, 007. . 

Perimetre, 351. 

Phakometre, 524. 

Baii.liart. 

Curseur electrique, 35g. 

Ballet. 

Auto-insolateur laryngien, 764 a 767. 
Bartels. 

Phorometre, 546. 

Barthelemy. 

Chromo-optometre, 3t3. 

Baddry. 


Prisi 


397. 


Ophtalmoscope electrique, 144. 

Ophtalmoscope, 87. 

Loupe binoculaire, 35. 

Berger. 

Lcupe binoculaire, 29 a 34. 
Berlin. 

Prisme, 540. 


Black. 

Acutometre, 338. 

Bordier. 

Echelle optometrique, 297. 
Bouchart. 

' Appareil de demonstration, 588, 60: 
Appareil a eclipses, 596. 

Diploscope deviometre,.58o. 

Echelle a main, 323. 

Eventail perimetrique, 36g. 
Bourdkaox. 

Diploscope dynamometrique, 585. 
Keratoscope, 53. 

Perimetre, 353. 

Bourgeois. 

Loupe, 22. 

Monoptotypes, 3io. 

Brucke. 

Loupe, 27, 28. 

Brunings. 

Miroirs larvngiens. 281 a 283. 

Buli.. 

Optometre, 5o3. 


Calmettes. 

Laryngoscope, 284, 285. 

Chauvel. 

Keratoscope, 5t. 

Stereoscope, 5g3. 

Chevallereau. 

Ophtalmoscope, jpi- 
Chibret. 

Chromatophotoptometre, 374, 375. 
Ophtalmoscope, 72. 

Clar. 

Miroir frontal, 221. 

Collardeau. 

Chromatophotoptometre, 374, 375. 


Daae. 

Echelles de laines, 387. 
DAhlfeld. 

Cartons stereoscopiques, 071. 
Laryngoscopes 277,378. 


Ophtalmoscope, 84, 85. 


Laryngoscope, 274. 


Flee. 

Appareil a diplopie, 592. 
Follin. 

Ophtalmoscope simple, 75, 76. 
Ophtalmoscope fixe, 120. 
Fortin. 

Fromaget. 

Echelle optometrique, 304. 


Gai.ezovvski. 

Echelles, 3i6, $17. 

Loupe, 18. 

Ophtalmoscopes, 78, 79,- 104. 
Strabometre, 490, 56o. 

Gallemaertz. • 

Ophtalmoscope, 83. 

Gazkpy. 

Echelle opsiometr!que, 3i5. 
Giraud-Teulon. 

Ophtalmoscope binoculaire, 1-22, 123. 
Ophtalmoscope binoculaire electrique, 
143. 

Green. 

Cadrans pour l ast ; gmastisme, 33q. 
Guende. 

Tableau, 554. 

Gullstrand. 

Grand ophtalmoscope, i33. 
Ophtalmoscope electrique a main, 142. 


Dessins du fond de l’oeil, 620. 

Cartons stereoscopiques, 372, 572. 
Haselberg. 

Tableau pour simulation, 6oi. 

Cartons stereoscopiques, 569. 
Hirschberg. 

Sideroscopes, &iy a 63g 

UlRSCHFELD. 

Tableaux d anatomie, 619. • 
Holmes. 

Stereoscope, 56i, 562. - 
Holmgreen. 

Laines colorees, 382 a 385. 
Huyghens. : 

Oculaires pour microscopes, 725 a ■ 


fZARN. 

Chromatopholoptometre, : 374,-375 ’ 
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Cartons stereoscopiques, 563- 
Echelle controleur, 337, 573. 
Gril. 573, 374. 

Lentille, 5oi. 

Ophtalmometre, 45. 

Optometre, 3i2. 

Planchette scotographique, 778- 
Prisrne, 536. 

Stereoscopes, 563, 064. 

Traite d’ophtalmometrie, 56. 
Joseph. 

Diploscope, 577. 

Lunette d’essai, 494. 

Jong. 

Cuves, 63. 

K 

Ophtalmoscope, io3. 

Kcerber. 

Loupe. 25. 

Krishaber. 

Laryngoscope, 273. 

Cartons stereoscopiques, 570. 

L 

Lagrange. 

Vaporisateur, 781, 

Ophtalmoscope, 73, 74. 
Landolt. 

Ophtalmodynamometre, 544. 
Ophtalmoscope, 91, 92. 
Ophtalmotrope, 604. 

Optotypes. 3oi,3o2. 

Perimetres, 354 a 357. 

Prisme double, 543. 
Stereoscope, 565. 

Strabometre, 55g. 

Tableau, 556. 

De Lapersonne. 

Echelle a main, 327 a 32g. 
Echelle murale, 341-a 343. 
Perimetre, ‘36o. 

Photophore, 202, 203. 

Laurenco. 

Vaporisateur, 782. 

Leiter. 

Ophtalmofantome, 608. 

Le Mehaute. 

Loupe, 23. 

Liebreich. 

Ophtalmoscope, 77. 
Ophtalmoscope fixe, 124. 
Loring. 

Ophtalmoscope, 90. 

M 

Mac Hardy. 

Perimetre enregistreur, 36i. 


MADDOX. 

Baauettes, 4S0, 481. 534, 535. 
Convergiometre, 548. 

Phorometre, 349. 

Magnus. 

Tableau, 555- 
Masselon. 

Keratoscope, 54- 
Maxwell. 

Chromatometre, 376,877. 

Millee. 

Echelle de couleurs, 3go. 

Monnet. 

Chromatometre, 378. 

Loupe, 26. 

Monoyer. 

Echelle optometrique, 294, 295, 3o6. 
Morax. 

Boutons colores, 370. 

Feuilles pour scotome, 371. 
Ophtalmoscope, 86. 

Schemas pour diplopie, 590, 591. 
Tableaux, 45. 

Morton. 

Ophtalmoscope, 111. 
Ophtalmoscope electrique, i38. 


Loupe, 16. 

Ophtalmoscopes, 82, 95. 

Parent. 

Atlas ophtalmoscopique, 618. 
Cadrans pour I’astigmatisme, 33o a 
Coupe de 1’oeil, 617. 

Echelle optometrique, 296. 

Loupe aplanetique, 24. 

CEil a demonstration, 6t5, 616, 
Ophtalmoscopes, 96 a 99. 
Ophtalmoscope fixe, 126. 
Ophtalmoscope optometrique, 112. 
Regie a skiascopie, 514 a 5i6. 
Parinaud. 

Echelles, 3i2. 

Echelles a main, 319 a 322. 

Disque optometrique, 5io. 

CEil a demonstration, 6i3. 
Optometres, 5o8, 509. 

Placido. 

Keratoscope, 52. 

Pley. 

Ophtalmoscopes, 81, 106 a 108. 
Palette d’essai, 497, 52r. 

Polack. 

Cadran pour Fastigmatisme, 336. 
Diploscope, 586. 

Loupe, 20. 

Ophtalmostatometre, 552, 553. 
Optotypes, 335. 

Perimetre photoptometre, 362. 
Stereoscope, 566. 

Priestley-Smith. 

Perimetre semi-enregistreur, 358. 


R 

Ranvier. 

Microtome, 708. 

Remy. 

Diploscope, 582. - 
CEil a demonstration, 612. 
Ribeiro-Santos. 
Chromatoscope, 373. 

Double prisme,'54i. 

. CEil a demonstration, 611. 
Robert-Houdin. 

Pupillometre, 58. 

Cartons optometriques, 3it. 
Rochon-Duvignaud. 

Eclaireur, 206. 

Rogers. 

Test chromatique, 538. 


S 

Eclaireur, 218. 

Sauvineau. 

Diploscopes, 578, 581. 

Schiotz. 

Ophtalmometre, 45. 
Tonometre, 602. 

SCHWEIGGER. 

Perimetre, 352. 

Pupillometre, 59 
Scrinx. 

Ophtalmoscope, xo5. 

Seitz. 

Echelle pour enfants, 3oo. 
Siegrist. 

Lampe, 191. 

Snellen. 

Lentille, 502. 

Ophtalmotrope, 6o3. 

Optotypes, 314. 

Tableaux pour simulation, 598. 
Stevenson. 

Test musculaire. 545 

Tableaux pour simulation, 600. 
Stockes. 

Lentilles, 5oi, 502. 

Solzer. 

Echelle optometrique, 299. 
Lunette d’essai, 495. 
Ophtalmoscope, mg 

Core.-cope, 60. 

T 

Tebrien. 

Ophtalmoscope, no. 
Optometre, 5n. 

Synoscope, 567. 

Thoma. 

Hemocytometre, 745. 
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Thorjngton. 

Axonometre. S 3 g . 

Manchon. 165. 

CEil a demonstration, 609. 
Thorner. 

Ophtalmoscope fixe, 1.7 a r32. 
Troncoso. 

Cfc.il a demonstration, 610. 
Trousseau. 

Ophtalmoscope, 100. 

Regies a skiascopie, 517, 018. 
Truc. 

Loupe, 17. 

Scotometre, 38o. 

Tscherning. 

Entoptoscope, 62. 


Tscherning ( suite ). 
Ophtalmophakometre, 61. 
Phakometre, 525. 

Turk. 

Hemocytometre, 745.. 

V 

Valude. 

Ophtalmoscope, 102. 

W 

Waldad. 

Ophtalmofantome, 607. 

De Wecker. 

Arc keratoscopique, 576. 


De Wecker ( suite ). 
Campimetre, 3f», 366. 
Echelles, 3i3. 
Keratoscope, 34. 
Ophtalmoscope, o3. 
Wells. 

Phorometre. 547. 
Wessely. 

Keratometre, 55. 
Worth-Black. 
Amblyoscope, 55o, 55i. 


Zehender. 

Loupe binoculaire, 37 
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TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 
Renvoyant aux folios des pages 


Accessoires pour boites de verres. 

Accessoires pour microscopes. . . = . . 
Accommodation (Mesure del). . .". . . 

Accumulateurs. 

Acuite visuelle (Mesure de 1’). 

Acutometre . .. 

Aimants (Electro-). 

Amblyoscopes. 

Analyseurs pour microscopes. 

Anatomie (Pieces d'). .. 

— (Planches d). 

Appareils a demonstration. 

— a dessiner pour microscopes. . 

— pour diplopie. 

— d’eclairage.... . 

— de mesure pour microscopes. . 

— pour simulation. 

Arc kdratoscopique. 

Atlas ophtalmoscopique. 

Auto-insolateur laryngien . 

Autosynoptometres ’. 

Aveugles (appareils pour l’ecriture des) . 
Axonomfetre. 

B 

Batteries d’accumulateurs. 

Boites de laines colorees. 

— de prismes. 

— de verres 4 cataracte. 

— — d’essai. 

— de poche . 

— — a skiascopie. 

— — de voyage. 

Boutons colores. . .. 


C 

Cadrans pour Tastigmatisme 
Campimetres ........ 

Cartons optometriques . . . 

— stereoscopiques . . 
CautSres, 


icq, in 
. . 60 

43. 101 


99 
88 
115 


• - 9S 

• • 93 

108, 114 
. . 93 

• 3 4 

108, 114 
■ - 94 

• 90 


119 

94 

8G 


43, 101 
58 

. 86 
76 
. 60 

• 74 

. 85 

• 74 
56 


• - 49 

56, 90 
. . 100 


Centrifug-eurs. • • - 114 

Champ visuel (Mesure du). 53 

Chromatometres. 57 

Chromatophotoptomfetre. 57 

Chromatoscopes. 57 

Chromo-optomfetre.• • - 33 

Condensateurs pour microscopes.n 3 

Controleur (Echelle-). 5 o, 90 

- (Gril—).. 90 

Convergence (Mesure de la). 86 

ConvergiomStre. 87 

Cordons conducteurs (Voir aux appareils corresp'}. 

Corescope. 18 

Couleurs (Mesure de la perception des). 57 

Coupe de l’oeil. 98 

Curseurs pour p6rim6tres.. 53 , 5 q 

Cylindro-sph6rom6tres •. 80 


D 


Demonstration (Appareils a). 93, 95 

— (Yeux a). g6 

Deviomfetre (Diploscope). gx 

Diplopie. gQ 


Diplopie croisee (Appareil a). 

Diploscopes. 

Disques optometriques . . . 
Dissection (Microscopes de). 
Divergence (Mesure de la) . 
Doublets. 


Echelle-controleur. 

Echelles de couleurs . . . . 

— de laines color£es. 

— a main. 


— murales lumineuses . 

— optometriques.... 
Eclairage (Appareils d"). . 

Eclaireurs. 

Ecrans. .. 


Ecriture des aveugles (Appareils pour 1’) 

Electro-aimants. 

Entoptoscope. 


5o, 


49, 

34, 


90 

59 

58 

.5o 

51 
47 

52 

39 

34 

122 

99 

18 
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Even tail perimetrique. 

Examen des parties anterieures de l'ceil 
Examen du fond de l’ceil. 


Face a main pour verres d’essai 


Fente stenopeique. 

Feuilles campinuetriques. 53 

— perim6triques. 55 

— pour scotome. 56 

Fond de l’oeil (Examen du). ig 

— — (Dessins du). gS 

Fonds pour miroirs. .. 28 

Fourche pour verres d’essai. 78 


G 

Gal vano-cau teres. 

Gril-controleur. 


Efemocytomfetre 


H 


114 


M 

Manches pour cauteres. IO o 

— pour miroirs Iarynmens. . . -. 45 

Manchons.=,. 35 

Mensuration des rayons de courbure de la cornee . i 5 

— — du cristallin . 18 

Mesure de 1 ’acuite visuelle. 47 

— du champ visuel. 53 

— de la convergence et de la divergence . . 86 

de la perception des couleurs. 07 

— de la refraction oculaire. 60 

Meubles pour verres d'essai. 71. ?3 

Microscopes.104,109 

— comeens. t3 

— de dissection.. 117 

Microtome. 10 g 

Miroirs frontaux. .. 40, 46 

— laryngiens.46 

— pour ophtalmoscopes. .. 28 

— reflecteurs. 34, 46 

— pour skiascopie. 19 

Modules d’anatomie. ..120 

Monoptotypes..;. 4g 

Motilitd oculaire. 86 


I 

. Illuminateur pour microscopes.n3 


K 

Keratometres. 

K6ratoscopes. 

Keratoscopique (Arc) .... 


17 

17 

90 


L 

Laines colorees. 53 

Lamelles pour microscopes.-..108 

Livres concernant les maladies des yeux.124 

Lampes electdques frontales. 38 

— — laryngoscopiques. 41 

— - - a main. 35 

murales. 37. 52 

— - pour, ophtalmometres. 16 

a pied. 35, 52 

— de rechange (Voir aux appareils 
correspondants). 

Lampes a gaz, petrole et alcool. 34 

Laryngoscopes . 45, 46 

Loupes. g 

Lunettes d’essai. 7 g 

— — piour prismes. 86 


O 

CEil artificiel. 123 

— (Coupe de 1’). g8 

— a demonstration. 96 

Ophtalmodynamorn6tre. 8j 

Ophtalmofantomes. 95 

Ophtalmomfetre. x5 

Ophtalmom6trie (Traite d’). 17 

Ophtalmophakomfetre .-. 18 

Ophtalmoscopes binoculaires. 28 

electriques. 3 i 

— fixes.. 28 

a refraction. 22 

— simples.. . . . . . ..... . 19 

OphtalmostatomStre. 88 

Ophtalmotropes. g 5 

Optomfetres .. 81 

Optotypes.48, 49, 5 o 

Orthoscopes . 90, 91 

Ouvrages concernant les maladies des yeux .... 124 

P 

Palette d'essai. . 80, 84 

Paralysie. 86 

Perception des couleurs (Mesure de la). 57 

Perimfetres. S3 
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Phakometres. 85 

Phare a reflecteur. 3 Lj. 

Pharyngoscopes.-. 41 

Phorometres. 87 

Photoptometre (Perimetres. 55 

Pieces d'anatomie.120 

Piles electriques. . .. 40,101 

Planches d’anatomie. 98 

Planchette scotogTaphique. 122 

Polarfseurs pour microscopes. n 5 

Polyoptotypes. . .. 49 

Portefeuille de verres d'essai. 74 

Prismes (Boites de). 86 

— (Regies de). 86 

— rotatifs. 87 

Pulverisateur..,.. 123 

Punctontetre. 81 

Pupillometres. 18 

Publications periodiques.125 


R 


Reducteurs de potentiel.. 44,102 

Reflecteurs frontaux. . ... 40, 46 

Refraction oculaire (Mesure de la). 60 

Regies de prismes. 86 

Regies a skiascopie. 84 

Retinoscopes electriques. 3i 

Revolvers pour microscopes.107,113 

Rheostats. 45’ 102 

Rhinoscope. . ? • 


S 

Schemas (Timbres en caoutchouc pour). 98 

ScotomStre .. gg 

Sens lumineux (Mesure de la perception du).... 57 

Sideroscopes. ^ 

Simulation (Appareils pour ddvoiler la). 94 

Skiascopie (Boite de verres pour). 85 


Skiascopie (Miroirs pour). 19 

— (Regies a). 84 

Soufflerie pour micro-cautere.100 

Spectroscope. 58 

SphdromStres. 80 

Stereoscopes. 89 

Strabisme. . .. 86 

Strabometres . . ... 78, 89 

Surplatine pour microscopes . . ..107,113 

Synoscope.-. 89 

T 

Tableaux electriques.. _| 5 , io 3 

Tableaux lumineux pour echelles optometriques , . 5 i 

Table pour ophtalmomfetre .. 16 

Tabouret. 16 

Tests colores.. . . ... 81, 86 

Test-laines. 5g 

Test musculaire. .. 87 

Timbre en caoutchouc pour schemas. g8 

Toile campimetrique. 55 

Tonometre. g5 

Topographie generate de la corn6e. i5 

Traite d'ophtalmometrie. 17 

Transformateurs electriques,.102 

Trou stenopeique. 77 

Trousse de laines colorees. 58 

— de verres d’essai. 74 


V 

Vaporisateurs. I22 

Verres d’essai. ^ 

— (Boites de).. 60 


Y 

Yeux artificiels . .. 

Yeux a demonstration.... 


123 


96 



































































M A ISON GIROUX 


G. GUILBERT, successeur 

(14, rue du Temple — PARIS (3) 


MARQUE DEPGSEE 



Photophore Brevete 

A DISPOSITIFS MULTIPLES ET INTERCHANGEABLES 
du Docteur Rene ON FRAY 


De plus en plus on utilise en clinique ophtalmologiq'ue des precedes precis d investigation 
et de mesure, mais cette heureuse tendance entrafne necessairement une certaine complexity de 
l’instrumentation, d’ou de Tencombrement et des frais. 

II via done inter£t pratique et economie a combiner sous un faible volume divers instru¬ 
ments ; dans ce but, sur les conseils du Docteur Rene ON FRAY, nous avons construit une lampe 
munie de dispositifs avec support universel interchangeables; nous avons r6uni sur un seul pied 
bien maniable et tres leger : 

Deux Photophores, Tun fixe, l’autre avec mise au point variable ; 

Fentes, trous et pointilles et carre lumineux ; . 

Un ophtalmodynamometre. 

Un eclaireur de contact; 

Une echelle chromatique avec diaphragme iris a diametres graduds. 

Un bon Photophore l£ger est utile pour l’eclairage des operations et pour la recherche des 
reflexes pupillaires, la substitution generate de l’electricite aux bougies rend indispensable 
l’emploi des fentes lumineuses pour l’etude de la diplopie. 

La mSme pratique de l’amplitude de convergence et de l’amplitude d’accommodation se fait 
au moyen d’ophtalmo-dynamometres imitys.de celui de Landolt. 

L’Eclairage par contact est aujourd’hui tres employy pour l’examen des decollements de 
la re tine. 

Une echelle chromatique est encore a trouver. Notre dispositif a du moins l’avantage de 
permettre un examen rapide de la vision des couleurs chez les employes de Chemin§ de fer et des 
Marins, par exemple. Enfin le diaphragme iris dont notre echelle chromatique est munie la rend 
commode pour la recherche des stocomes centraux. 

L’appareil que nous pr£sentons a MM. les Oculistes rdunit done fort commodement plu- 
sieurs instruments d’usage courant, il est enfin dun prix particulierement avantageux puisqu’il 
permet de realiser une grosse yconomie sur l’achat des mSmes instruments pris separement. 


(Presente au Congres d’ophtalmologie de 1914) 


Fig. N° 1. Lampe 'munie du Photophore avec mi'se au 
point.. • 

— 2. Echelle chromatique. 

— 3. Eclaireur de contact. 

— 4. Fente lumineuse. 

—: - 5. — — variable. 

— 6. Pointilles lumineux, 

— 7. Trou lumineux. 

— 8. Photophore fixe. 

— 4 fo's'Fente reglable et carre lumineux. 


La lampe Photophore et accessoires. 

: N J 1,4, 4 bis, 5 , 6, 7, 
— Echelle chromatique. 

N° 2. 

— Eclaireur de contact. 

N° 3. 

— Ophtalmodynamometre. 











Lampe rnunie 
du Photophore 
avec mise au point. 


Echelle chromatii 
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MODIFICATIONS 

FT 


NOUVEAUX INSTRUMENTS 


MARQUE DEPOSEE 


OBSERVATION IMPORTANTE 

Tons les prix porte's a notre catalogue sont des prix d’dvant-guerre 
et sont, en conse'quence, annules . Nous communiquons immediatement les 
prix actuels suv demande; ces prix sont sujets aux fluctuations du 
marche' et nous ne pouvons accepter aucun engagement a leur sujet. 


NOTA. — Les perfectionnements apportes chaque jour dans notre fabri¬ 
cation entrament necessairement des modifications dans nos modeles d’appareils. 

Les gravures du Catalogue sont done donnees a titre dedication et sans 
engagement. 



BOITES DE VERRES 


Details des rectifications apportees a nos modeles actuels 

Les bagues cuivre, argentees et dorees sont supprimees ; tous nos verres d essai sont 
montes en bagues a vis. numeros graves a la machine, avec perforation (-)-) pour les convexes 
et [(—) pour les concaves; les montures sont executees en nickel inoxydable, ou en nickel 
pour les convexes et similior pour les concaves. 

Les verres spheriques et cyiindriques sont gradues en dioptries metriques , les prismes 
en degres ou en dioptries prismatiques. 

Modifications aux compositions : 

La serie i est maintenue.N" 394 

Les series 2, 3 et 4 sont supprimees. 

La serie V maintenue. ...... N° 408 

La — VI - N° 412 

La — YII maintenue pour les 2 N os 416 et 418 

La — VIII — — le N° 422 

La — IX est supprimee. 

La — X represente le modele complet courant, 
c'est la composition dite « Moyenne », elle est 
executee en nos modeles N os 432, 434, 438, 

440, 442, 456, 458, 460. 


Pour les corrections tres completes de refraction , nous offrons notre « Grande Composi¬ 
tion ». 


GRANDE COMPOSITION 

140 spheriques 0,12, 0,25, o,5o, 0,75, 1,00, i, 25, i,5o, 1,75,2,2,25, 2,5o, 2,75, 3, 3,25, 3,5o, 
3,75, 4, 4,5o, 5, 5,5o, 6, 6,5o 7, 7,5o, 8, 9, 10, if, 12, i3, 14, i5, 16, 18, 20, par une paire Cx 
et cc. 

84 cyiindriques 0,12, 0,25, o,5o, 0,75, 1,00, i, 25, i,5o, 1,75, 2, 2,25, 2,5o, 2,75, 3, 3,25, 
3,5o, 3,75, 4, 4,5o, 5, 5,5o, 6. par une paire Cx et cc. 

11 prismatiques i°, 2 0 , 3°, 4 0 , 5°, 6°, 7 0 , 8°, io°, 12 0 , i5°. 

12 accessoires rouge, vert, bleu, jaune, depoli, demi-depoli, plaque opaque, trou steno- 
peique, fente stenopeique, cylindre de Maddox simple et multiple, reticule grave. 

4 bandes de couleurs, 1 lunette d’essai simple, 1 lunette d’essai double divisee, 1 porte- 

verre. 

Nous livrons cette grande composition dans nos modeles de boites a forme plate, ennoyer 
cire genre 432; palissandre inte'rieur bois caisson mobile, genre 440 ; ou a forme meuble a rideau, 
noyer cire ou acajou genre de notre N° 450. 






CAISSON SPECIAL 

pour les Colonies et les pays a grande humiditd 


MODELE DEPOSE 

Moule en « ROBURINE », matiere completement inalterable et presentant un progres 
marque sur tous les genres de bois employes jusqu’a present. En outre, chaque verre a sa cellule 
de logement epousant rigoureusement forme et epaisseur; il peut etre ainsi enleve ou replace 
avec la plus grande facilite. 

Composition. — C’est celle de notre « Grande Composition » avec les cylindres allant 
jusqu’a 7 d . 

La garniture des prismes et accessoires comprend 26 cellules; nous pouvons fournir soit : 

18 prismes et 8 accessoires ou 11 prismes et i5 accessoires. 

La premiere combinaison permet d’avoir les prismes courants par paire et la deuxieme de 
renforcer les verres de couleurs en assortissant les teintes. 

Une large case est reservee pour les montures d’essai et 4 grandes cellules sont amenagees 
pour les bandes de couleurs. 


DIPLOSCOPE DU DOCTEUE 

Hoiifli par FRANCOIS 


Monti sur tube carri toot en cuivre - lettrls, dans les dHte- 

^^encas.0— ^ ^ ^ 

pKjsdtToiTgradUiie deVecran e t I'ecartement pro^rtionn^des hnusc^^ [ e test, fournit un excel- 

leat - r ceiie a 
deux lettres, plus la larape rouge). dans ) e sens vertical les axes 

Une mentonniere reglable en hauteur permet de centrer 

V1SUe ' S L'a PP areil est monti sur pied fonte de grande stabilite. 
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